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Tabella delle modifiche

Ciascun metodo SMI possiede una registrazione separata delle correzioni. Quelle attuali sono
specificate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la
standards@phe.gov.uk.

| documenti nuovi o revisionati devono essere controllati in ciascun laboratorio in accordo con il
sistema locale di gestione della qualita.

Modifica Numero/data 8/03.12.18
Emissione eliminata numero 3.1
Emissione inserita umero 4
2?/tizi§:25ipata prossima 03.12.21
Sezione(i) interessate Modifiche

Documento e diagramma di flusso aggiornati

Limitazioni tecniche / informazioni aggiornate con

Intero documento. sottotitoli

Bibliografia aggiornata e classificata.

Aggiornamento con un'immagine che mostra i risultati

Procedure e risultati . ) Lo
per il metodo dell'agar semi-solido.

*Le revisioni possono essere protratte fino a cinque anni in funzione delle risorse disponibili
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UK SMI*; scope and purpose

Utilizzatori delle SMI del RU Utilizzatori delle SMI del RU

Nel Regno Unito le SMI sono principalmente destinate come risorsa generale ai professionisti
che operano nel campo della medicina di laboratorio e delle malattie infettive. Le SMI forniscono
ai clinici informazioni in merito allo standard dei servizi di laboratorio riferibili alle ricerche per la
diagnosi delle infezioni nei loro pazienti e le documentazioni forniscono indicazioni che facilitano
la prenotazione elettronica di test appropriati. | documenti forniscono gli standard per le ricerche
microbiologiche anche ai responsabili della sanita pubblica che devono considerarle come parte
delle procedure da adottare per la salute sia clinica che pubblica per la propria popolazione.

Informazioni di base per le SMI

Le SMI comprendono algoritmi e procedure raccomandate che riguardano tutte le componenti
del processo diagnostico dalla fase pre-analitica (sindrome clinica) alle diverse fasi analitiche
(prove di laboratorio) e post-analitiche (interpretazione e comunicazione dei risultati).Gli
algoritmi delle sindromi sono corredati da informazioni piu dettagliate contenenti consigli sulle
indagini per specifiche malattie e infezioni. Note orientative riguardano il contesto clinico, la
diagnosi differenziale e indagini appropriate per particolari condizioni cliniche. Le note
orientative descrivono metodologie di laboratorio essenziali che sono alla base della qualita, ad
esempio la validazione della prova.

La standardizzazione del processo diagnostico conseguente all'adozione delle SMI consente di
garantire in tutto il Regno Unito strategie d’'indagine equivalenti nei diversi laboratori che € una
condizione essenziale per interventi di sorveglianza della salute pubblica, e per le attivita di
ricerca e di sviluppo.

Coinvolgimento delle oganizzazioni professionali

Lo sviluppo delle SMI e condotto in condizione paritaria da PHE, NHS,Royal College of
Pathologists e organizzazioni professionali. L'elenco delle organizzazioni partecipanti pud
essere trovato su sito https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-
guality-and-consistency-in-clinical-laboratories. L'inclusione del logo di un’organizzazione in una
SMI implica il sostegno degli obiettivi e del processo di preparazione del documento. |
rappresentanti delle organizzazioni professionali fanno parte del Comitato Direttivo e dei Gruppi
di Lavoro che sviluppano le SMI. Le opinioni dei partecipanti non sono necessariamente quelle
espresse da tutta I'organizzazione che essi rappresentano. | rappresentanti agiscono da tramite
con funzione di collegamento bi-direzionale per informazione e dialogo. Le attivita di
rappresentanza sono ricercate tramite un processo di consultazione. Le SMI sono sviluppate,
revisionate e aggiornate tramite un ampio processo di consultazione.

Assicurazione di qualita

La NICEEvidence ha accreditato la procedura usata dai SMI Working Groups per produrre le
SMI. L’accreditamento € applicabile a tutte le linee guida emesse dall’Ottobre 2009. La
procedura per lo sviluppo delle SMI é certificata dalla ISO 9001:2008. Le SMI rappresentano
una procedura standard di buona qualita pratica alla quale si devono attenere per la propria
attivita tutti i laboratori di microbiologia clinica e di sanita pubblica del Regno Unito. Le SMI sono
accreditate dal NICE e rappresentano gli standard minimi di attivita, e neppure il piu alto livello di

Microbiologia & usato come termine generico per includere le due specialita di Microbiologia Medica riconosciute dal GMC (General Medical
Council), (che comprende Batteriologia, Micologia e Parassitologia) e la Virologia Medica.
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complesse indagini di laboratorio. Utilizzando le SMI, i laboratori dovranno tenere conto delle
esigenze locali e intraprendere ricerche addizionali qualora opportune. Le SMI aiutano i
laboratori a soddisfare i requisiti dell’accreditamento con la promozione di procedure d’elevata
qualita che possono essere verificate. Le SMI forniscono inoltre un punto di riferimento per lo
sviluppo del metodo. Le prestazioni della SMI dipendono da personale ben addestrato e dalla
gualita dei reagenti e delle attrezzature utilizzate. | laboratori dovrebbero assicurare che tutti i
reagenti di tipo commerciale e quelli messi a punto in laboratorio siano stati validati e che i
risultati siano idonei allo scopo. | laboratori devono partecipare a programmi di valutazione di
gualita esterni ed eseguire le relative procedure del controllo di qualita interno.

Coinvolgimento del paziente e della comunita

Nello sviluppo delle SMI i rispettivi Gruppi di Lavoro sono impegnati per favorire il
coinvolgimento dei pazienti e dell’'opinione pubblica. Grazie al coinvolgendo pubblico, di
operatori sanitari, ricercatori e organizzazioni di volontariato, la SMI risultante sara
strutturalmente valida e atta a soddisfare le esigenze dell'utente. L’'opportunita di
partecipazione per contribuire alla consultazione € estesa al pubblico con I'accesso libero al
nostro sito web.

Informazione della gestione dei dati sensibili

PHE is a Caldicott compliant organisation. It seeks to take every possible precaution to
prevent unauthorised disclosure of patient details and to ensure that patient-related records
are kept under secure conditions. The development of UK SMIs is subject to PHE Equality
objectives https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england/about/equality-

and-diversity.

The UK SMI working groups are committed to achieving the equality objectives by effective
consultation with members of the public, partners, stakeholders and specialist interest groups.

Dichiarazione legale

Mentre ogni cura € stata intrapresa per la preparazione delle SMI, la PHE e ogni altra
organizzazione di sostegno, deve, per quanto possibile in base a qualunque legge vigente,
escludere la responsabilita per tutte le perdite, costi, reclami, danni o spese derivanti da o
connessi all'uso di una SMI o con qualsiasi informazione ivi contenuta. Se si apportano
modifiche ad una SMI del RU da un utente finale per uso locale, deve essere chiaro dove nel
documento queste sono state apportate e da chi e riconosciuto che la PHE e le organizzazioni
partner non devono essere coinvolte da responsabilita per tali modifiche. Per maggiore
chiarezza, dal momento che le SMI del Regno Unito sono state sviluppate per I'applicazione
nel Regno Unito, qualsiasi applicazione al di fuori del Regno Unito é a rischio dell'utente.

Le conoscenze di base e la tassonomia microbica per la SMI del RU sono le pit complete
possibili, al momento della pubblicazione. Eventuali omissioni e nuove informazioni saranno
considerate nel corso della revisione successiva. Queste procedure standard (SMI) possono
essere sostituite solo da revisioni dello standard, azione legislativa, o in seguito ad indicazioni
da parte dell’ente accreditato NICE.

Le SMI sono assoggettate a diritti d’autore che dovrebbero essere riconosciti ove appropriato

Citazione suggerita per questo documento

Public Health England. (2018). Motility test. UK Standards for Microbiology
Investigations. TP 21 Emissione 4. https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-
investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
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Scopo del Documento

Il documento descrive la procedura per il test di motilita. Questo test e utilizzato per
determinare se un organismo & mobile o non mobile. | microrganismi mobili sono
generalmente bacilli, anche se sono noti pochi cocchi mobili. Inoltre & usato per aiutare nella
differenziazione tra generi e specie.

Questa SMI deve essere usata congiuntamente alle altre SMI

Introduzione

Questa prova € usata per determinare se gli organismi sono mobili per mezzo di flagelli. La
posizione del flagello varia con le specie batteriche. | batteri non mobili non possiedono
flagelli. La produzione di flagelli € anche soggetta a condizioni di coltura; alcuni batteri sono
mobili a temperature diverse da quelle in cui sono normalmente incubati, ad esempio,
Yersinia enterocolitica € mobile a 25 ° C ma non a 37 ° C1.

Alcuni batteri come le specie Capnocytophaga, sebbene non mobili, presentano una motilita
di planata?.

Occasionalmente i batteri come le specie Campylobacter producono varianti non mobili;
questi raramente ritornano alle forme mobili2.

Informazione Technica / Limitazioni

Movimento Browniano

La motilita batterica deve essere distinta dal moto browniano. | batteri scarsamente mobili
possono richiedere I'osservazione prolungata di singole cellule.

Alcuni batteri di primo isolamento dall'emocoltura non sembrano mobili, anche se I'esame
diretto della coltura puo essere utile perché i microrganismi sono di solito molto mobili nelle
colture liquide.

Difficolta nella interpretazione dei risultati

Per i batteri anaerobi i risultati della motilita sono difficili da determinare. Solo un risultato
positivo & significativo.

Alcuni batteri diventano meno mobili nelle vecchie culture. Ripetere i test di motilita su una
nuova sottocultura.

Falsi risultati positivi

Condizioni ambientali come il riscaldamento, I'agitazione o altri traumi possono danneggiare i
flagelli batterici, rendendo I'organismo non mobile e dando una reazione falsamente negativa.

Temperature di crescita

In alcuni ceppi le condizioni ambientali influenzano la motilita. Un ceppo attivamente mobile,
se coltivato a 22° C puo essere in pratica non mobile se coltivato a 37° C; la maotilita in altri
ceppi rimane apparentemente non influenzata dai cambiamenti della temperatura3.
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Metodo agar semisolido

Il metodo agar semi-solido € utile per rilevare la motilita batterica. Permette l'isolamento di
ceppi mobili e non mobili da alcune culture che non erano mobili con la tecnica della goccia
sospesa. E particolarmente vantaggioso utilizzare con test su microrganismi patogeni e test di
routine, poiché i risultati sono cumulativi e macroscopici. Questo metodo ha un'eccellente
sensibilita in quanto evidenzia bassi livelli di motilita.

Gli operatori devono essere cauti nell'interpretare i risultati usando questo metodo in quanto
potrebbe a volte essere complesso da interpretare. Devono essere eseguiti i controlli positivo
e negativo su agar a becco di clarino. Dovrebbero essere seguite le istruzioni del produttore.

Preparato a fresco Vs metodi a goccia pendente

Lo svantaggio di utilizzare un preparato a fresco e i metodi a goccia pendente consiste nella
presenza di importanti rischi connessi al metodo stesso, in particolare se si tratta di
microrganismi molto patogeni quali le salmonelle.
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1 Considerazioni sulla Sicurezza*?'

Fare riferimento alle attuali linee guida sulla manipolazione sicura di tutti | microrganismi
descritti in questa SMI.

Tutte le procedure che possono generare aerosol devono essere eseguite in cabina
microbiologica di sicurezza.

E buona norma calzare i guanti durante la manipolazione di preparati freschi o di sospensioni
a goccia pendente.

Le linee guida precedentemente esplicitate devono essere supplementate con la COSHH
locale e con la valutazione del rischio.

E’ essenziale la conformita alle normative postali e dei trasporti.

2 Reagenti e Strumentazione

Metodo goccia pendente22

Liquido di coltura batterica (tempi e temperature di incubazione possono variare in funzione
della
specie). Per l'identificazione fare riferimento alla SMI appropriata.

Vetrino da microscopio con una depressione centrale (puo essere preparato su un normale
vetrino da microscopio con un anello di vaselina o di plastilina).

Coprioggetti.
Ansa per semina
Metodo montaggio umido?

Coltura batterica liquida (tempi e temperature di incubazione possono variare per specie
diverse). Fare riferimento alla SMI per l'identificazione appropriata

Vetrino normale da microscopio senza depressione centrale
Ansa per inoculo

Coprioggetti

Metodo con Agar Semi - solido?324

Coltura batterica liquida (tempi e temperature di incubazione possono variare per specie
diverse). Fare riferimento all’appropriata SMI.

Filo batteriologico dritto /ansa (preferibilmente di nichelcromo) o alternative monouso

Provetta per terreno di Matilita

3 Microrganismi per Controllo di Qualita

Controllo positivo
Proteus mirabilis NTCT 10975

Controllo negativo
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Acinetobacter Iwoffii NCTC 5866.

Nota: Le colture dei ceppi di riferimento sono state validate dalla NICE per il test considerato

4 Procedura e resulti

4.1 Metodo della goccia pendente

am— / |

L 3
| | o
|
‘ » 1 L 4 ‘
Piccola quantiti di Vaselina posta in ciascun Due gocce di microorganismi deposte al
angolo del copri-oggetti conuno stizzicadent

centro del copri-ogzetto

‘ som— N A
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3 Premere 12 parte concava del vetino &
{ yovesciare rapidamente

4 1 preparato finale pud essere esamnato con
olio di immersione

|
Fig 1 :Metodo della goccia pendente

(Tratto dal collegamento web

http://amrita.vlab.co.in/?sub=3&brch=73&sim=697&cnt=2 ( diritti d’autore della NME ICT
initiative of MHRD))?25.

e inumidire i quattro bordi del coprioggetto con acqua per mantenere saldamente il
coprioggetto in posizione

e puo essere usato un anello di vaselina o di plastilina al posto dell'acqua per mantenere
il coprioggetto saldamente in posizione su un vetrino da microscopio se i vetrini da
microscopio con depressione centrale non sono disponibili. La depressione sigillata
dalla vaselina o, a volte, con la plastilina rallenta anche il processo di essiccazione,
quindi gli organismi possono essere osservati per periodi pit lunghi.

e deporre una piccola goccia di coltura batterica liquida al centro di un vetrino
coprioggetto

e capovolgere il vetrino con una depressione centrale sul coprioggetto

e il coprioggetto si attacchera al vetrino e quando il vetrino viene invertito la goccia di
coltura batterica sara sospesa nel pozzetto

e esaminare microscopicamente (x400) per gli organismi mobili immediatamente poiché
diventano meno mobili nel tempo

e Esaminare al microscopio (x400) per verificare la mobilita dei microrganismi.

1 Se si utilizza vaselina in eccesso, questa sara spremuta verso il centro e si mescolera
con la goccia o uscira dai bordi raggiungendo la lente dell'obiettivo del microscopio.

2 Sono disponibili metodi a goccia pendente alternativi
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Risultato positivo
Guizzi, zig-zag, capriole o altri movimenti complessi.
Risultato negativo

Nessun movimento o solo moto browniano.

4.2 Metodo agar semi solido 22324

e seminare per infissione la coltura batterica liquida in provetta di terreno per matilita a
becco di clarino. Seminare i controlli positivi e negativi, e contemporaneamente |l
terreno di controllo (non seminato)

e incubare alla temperatura appropriata per 24-48 ore

e controllare la provetta a becco di clarino per presenza o assenza di crescita lungo la
linea di inoculo per infissione

Nota: seminare con un filo dritto /ago che deve essere infisso per due terzi nel
terreno. Si deve prestare attenzione per assicurarsi che il filo / ago sia nella stessa
identica linea quando viene rimosso dal terreno come quando era stato inizialmente
inserito per l'inoculazione.

Risultato positivo

Linea di infissione visibile, con opacizzazione dell'agar.

o

I microrganismi migrano diffondono nel terreno dalla linea di infissione e diffondono nel
terreno, causando opacizzazione.

Risultato negativo
Linea di infissione visibile e agar chiaro.
o

Crescita accentuata lungo la linea di infissione ma non oltre nel terreno circostante che
rimane chiaro.

Risultato del Controllo (non seminato)
Nessuna crescita, il terreno rimane incolore e trasparente

Figura 2: Metodo dell’Agar Semi Solido

La prima e l'ultima provetta sono positive in
guanto i microrganismi si propagano dalla
linea di infissione mentre la provetta
centrale & negativa e il microrganismo
cresce lungo la linea di semina.

- - Wl

Tratto da collegamento web: https://microbeonline.com/tests-bacterial-motility-procedure-
results/.
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4.3 Metodo di preparazione a fresco?®

—
=

A
iy A

Fig 2 Metodo di preparazione a fresco

(Adattato dal collegamento web:

(http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/methods/microscopy/wetmount.html sviluppato da
Caprette)26.

e posizionare il vetrino da microscopio come nella precedente Figura 3

e porre una piccola goccia di sospensione batterica nel centro del vetrino da
microscopio

e capovolgere il copri oggetto delicatamente sopra il preparato del vetrino da
microscopio evitando la formazione di bolle d’aria. Il coprioggetto deve aderire al
vetrino

e esaminare al microscopio (x400) per ricercare i microrganismi mobili.

Nota: esaminare a fresco immediatamente, una volta che e stato preparato perché la maotilita
diminuisce con il tempo dopo la preparazione

Risultato positivo

Guizzi, zig-zag, capriole o altri movimenti complessi.
Risultato negativo

Nessun movimento o solo moto browniano.
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Test di motilita

Appendice: Test di motilita

( Isolare colonie separate )

Y Y Y
Metodo goccia Metodo preparazione a Metodo agar
pendente fresco semisolido
\ 4 Y \ 4
Deporre una goccia di Deporre una goccia di _Seminare ! .
sospensione batterica al sospensione batterica sul vetrino mlcrc:rganl;smo 'r(‘j_
centro del coprioggetto da microscopio provetta abecco di
clarino
h 4 h 4 | l;' -
Deporre una goccia di ; ) ncu atre |
P g | Capovolgere il microrganismo per 24-
acqua su oght angolo coprioggetto in modo 48 ore a temperatura
del coprioggetto appropriato sul vetrino P
pprop appropriata
Y A\ 4 \ 4
Capovolgere il vetrino E;amlnarg al Cobnet(r:c;IcI)a(r;ia é?aﬁLOJeE? a
sopra il coprioggetto __microscopio a per
ingrandimento x400 presenza o assenza di
crescita lungo la linea della
\ 4 semina per infissione
Capovolgere il vetrino |
con coprioggetto e
osservare a x 400
ingrandimenti
| v 4
La crescita Crescita
\ 4 migra dalla evidente
Moviment v linea lungo la linea
uizzanti, a ‘infissi i infissi
gur. Nessun deII_ infissione di infissione
zig-zag, . e diffonde nel| | ma non oltre
! movimento o .
capovolgime solo terreno e il terreno
nti o altro movimenti creando circostante
movimento - idita i i
Brauniani torbidita rimare chiaro

Nota:

Controllo positivo : Proteus mirabilis NCTC 10975
Controllo negativo control: Acinetobacter Iwoffii NCTC 5866

Il diagramma di flusso € solo indicativo.
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Test di motilita

Bibliografia

Tabella di GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and
Evaluation) modificata, utilizzata dalle SMI UK nella valutazione della bibliografia

Il GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) & un
approccio sistematico alla valutazione della bibliografia. Per le UK SMI si utilizza un metodo
GRADE modificato per valutare l'inclusione dei riferimenti bibliografici. Ogni riferimento
bibliografico é valutato e assegnato a un grado di consistenza delle raccomandazione (A-D) e
alla qualita delle prove soggiaenti(l-VI). Di seguito € presentata una tabella riassuntiva che
definisce il grade e deve essere utilizzata in congiunzione con I'elenco delle voci
bibliografiche.

Consistenza della raccomandazione Evidenza della qualita

A  Fortemente raccomandata | Dimostrazione da studi controllati,

randomizzati, meta-analisi, e revisioni

sistematicamente

B* Raccomandata ma possono essere | Il Evidenza di documenti che
descrivono tecniche, metodi o
protocolli

Il Prove da documenti che descrivono
tecniche, metodi o protocolli

accettabili altre alternative

C*  Debolmente raccomandata: IV Studi non analitici, ad esempio case
ricercare alternative report, recensioni, serie di casi
D Mai consigliate V  Opinione di esperti e ampia

accettazione come buona pratica ma
senza prove di studio

VI Richiesto dalla legislazione, dal
codice di condotta o dalla norma/
linea guida nazionale

VIl Lettera / comunicazione breve /
editoriali / comunicazione di
conferenza

VIII Citazione elettronica

1. Bottone EJ. Yersinia enterocolitica infections. In: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR,
editors. Infectious Diseases. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1998. p. 733-8. B,
i

2. MacFaddin JF. Motility Test. Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria. 3rd ed.
Philadephia: Lippincott Wilkins and Williams; 2000. p. 327-32; 659. B, Il

3. Jordan EO, Caldwell ME, Reiter D. Bacterial Motility. JBacteriol 1934;27:165-74. B, Il

4, Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Infections at work: Controlling the risks. Her
Majesty's Stationery Office 2003. A, VI

5. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Biological agents: Managing the risks in
laboratories and healthcare premises. Health and Safety Executive 2005. A, VI
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Biological Agents: Managing the Risks in
Laboratories and Healthcare Premises. Appendix 1.2 Transport of Infectious Substances -
Revision. Health and Safety Executive 2008. A, VI

Advisory Committee on Dangerous Pathogens. The Approved List of Biological Agents. Health
and Safety Executive 2013. 1-35. A, VI

British Standards Institution (BSI). BS EN12469 - Biotechnology - performance criteria for
microbiological safety cabinets 2000. A, VI

British Standards Institution (BSI). BS 5726:2005 - Microbiological safety cabinets. Information
to be supplied by the purchaser and to the vendor and to the installer, and siting and use of
cabinets. Recommendations and guidance. 2005. 1-14. A, VI

Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Safe Work Practices in Human and
Animal Medical Diagnostic Laboratories. MMWR Surveill Summ 2012;61:1-102. B, V

Department for Transport. Transport of Infectious Substances, 2011 Revision 5. 2011. A, VI

Department of Health. Transport of Infectious Substances. Best Practice Guidance for
Microbiology Laboratories. Department of Health. 1-13. 2007. A, VI

European Parliament. UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMIs) use the term
"CE marked leak proof container" to describe containers bearing the CE marking used for the
collection and transport of clinical specimens. The requirements for specimen containers are
given in the EU in vitro Diagnostic Medical Devices Directive (98/79/EC Annex 1 B 2.1) which
states: "The design must allow easy handling and, where necessary, reduce as far as possible
contamination of, and leakage from, the device during use and, in the case of specimen
receptacles, the risk of contamination of the specimen. The manufacturing processes must be
appropriate for these purposes”. 1998. A, VI

Health and Safety Executive. Five Steps to Risk Assessment: A Step by Step Guide to a Safer
and Healthier Workplace. HSE Books,. 2002. A, VI

Health and Safety Executive. A Guide to Risk Assessment Requirements: Common Provisions
in Health and Safety Law. HSE Books,. 2002. A, VI

Health and Safety Executive. Safe use of pneumatic air tube transport systems for pathology
specimens. 2009. A, VI

Health and Safety Executive. Control of Substances Hazardous to Health Regulations. The
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended). Approved Code
of Practice and guidance L5 (sixth edition). HSE Books,. 2013. A, VI

Health Services Advisory Committee. Safe Working and the Prevention of Infection in Clinical
Laboratories and Similar Facilities. HSE Books 2003. A, VI

Home Office. Anti-terrorism, Crime and Security Act. 2001. A, VI

Official Journal of the European Communities. Directive 98/79/EC of the European Parliament
and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices 1998. 1-37. A, VI

World Health Organization. Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances
2017-2018. 2017. A, VI

Collins C, Lyne, PM., Grange, JM.,. Identification Methods. In: CH C, PM L, JM G, editors.
Collin and Lyne's Microbiological Methods. 7th ed. London; 2004. p. 102-20. B, 1lI
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23.

24,

25.

26.
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Shields P, Cathcart L. Motility Test Medium Protocol. American Society For Microbiology (Peer
Review). 2013. B, VIII

Tittsler RP, Sandholzer LA. The Use of Semi-solid Agar for the Detection of Bacterial Motility.
JBacteriol 1936;31:575-80. B, llI

NME ICT initiative of MHRD. Motility Test. Available at:
http://vlab.amrita.edu/?sub=3&brch=73&sim=697&cnt=1. 2014. B, VIII

David R.Caprette. How to Prepare a Wet Mount (Vaseline mount). Available at:
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/methods/microscopy/wetmount.html. 2012. B, VIl
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