.
Public Health
England

Ricerche Microbiologiche Standard
del Regno Unito

Test ONPG (B-Galattosidasi)

stz N\
Z /%%’/{/// 7 /’i'é//":‘
7 e ,‘,///,’/

NICE accredited
www.nice.org.uk/accreditation

Emesso da Standards Unit, Microbiology Services, PHE
Batteriologia Procedure -Test | TP 24 | Emissione no: 3 | Data emissione 21.11.14 | Pagina 1 di 14

© Crown copyright 2014



Test ONPG (B-Galattosidasi)

Ringraziamenti

Le Procedure Standard del Regno Unito per le Ricerche Microbiologiche (SMI - Standards for
Microbiology Investigations) sono sviluppate sotto I'egida della Public Health England (PHE) in
collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale (NHS - National Health Service), la Sanita
Pubblica del Galles e con le organizzazioni professionali i cui loghi sono di seguito elencati sul sito
web https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-
in-clinical-laboratories. Le SMI sono sviluppate, revisionate e controllate da diversi gruppi di lavoro
che sono supervisionati da un comitato direttivo (consultare
https://www.gov.uk/government/groups/standards-for-microbiology-investigations-steering-
committee).

Si ringraziano per contributi forniti i numerosi operatori dei laboratori clinici, gli specialisti e i laboratori
di riferimento che hanno fornito informazioni e commenti durante lo sviluppo di questo documento. Si
ringraziano i Revisori Medici per le modifiche apportate ai contenuti clinici.

Per ulteriori informazioni contattare:

Standards Unit
Microbiology Services
Public Health England
61 Colindale Avenue
London NW9 5EQ

E-mail: standards@phe.gov.uk

Website:https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-
consistency-in-clinical-laboratories

Le Procedure Standard del Regno Unito per le Ricerche Microbiologiche sono sviluppate con la
collaborazione di:

HEALTHCARE The British Society for «°"'°‘°gy Fo, 7
INFECTION Antimicrobial Chemotherapy E,
SOCIETY

% The Association for ‘5 _S_ M x I_) f
©
w

Clinical Biochemistry
T
“@n0% »°
=40

Microbiology Group
Iechyd Cyhoeddus Society for Anaerobic Microbi ‘l
Cymru
Public Health $C\\n\cal Mycology NE,
Wales 0

alG
NHS

s ish Mi biol ‘)%o r,d‘ dLGTTISH MICROBISLEGY
cottish Wictoo1a’ogy ting W ASSOCIATIGN
and Virology Network Guality in Medica!
ol g
_o g \ socicty forpjgencral

www.sgm.ac.uk

Institute of

B I A ‘ ‘ The Royal College of Pathologists Blor!1ed|cu|
Pathology: the science behind the cure Science

British Infection Association

I loghi sono aggiornati al momento della pubblicazione

Batteriologia Test - Procedure | TP 24 | Emissione no: 3 | Data emissione 21.11.14 | Pagina: 2 di 14
UK Standards for Microbiology Investigations | Emesso da Standards Unit, Public Health England



Test ONPG (B-Galattosidasi)

Contenuti
RINGRA Z I AMEN T e e e e e e et e et e e b e e b s e b s et e sa s anseanssaneranaees 2
O ]\ I =11 I 3
TABELLA MODIFICHE ... oot e e e et et e et e e s et e s e ea e s e eneeenees 4
RICERCHE MICROBIOLOGICHE STANDARD DEL REGNO UNITO: SCOPO E

L@ T2 ] 1= I 11 Y 5
SCOPO DEL DOCUMENTO ..uiiit ittt e e e s e e e st e e e et s e s e e eb e eaeaenas 8
INTRODUZIONE . ... ...t e et e e e e e e e e et e et e e b s ea s eaeeeaeesnseanseanseasreanaees 8
INFORMAZIONE TECNICA/LIMITAZIONI . ...uiieiii i e e e e 8
1 CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA ... 10
2 REAGENTI E STRUMENTAZIONE ..ottt et e e e e e e e e aeneen 10
3 MICRORGANISMI PER CONTROLLO DI QUALITA" e 10
4 PROCEDURA E RISUL T AT ettt ettt e et e et e et e e e e s e s e s e e e renees 10
APPENDICE: TEST ONPG (B-GALATTOSIDASI) ..o 12
S IO 1T AN A 13

NICE ha accreditato la procedura usata dalla Public Health England per elaborare gli Standards for
NICE accredited Microbiology Investigations. L'accreditamento & valido per 5 anni dal Luglio 2011. Informazioni piu
dettagliate sull'accreditamento possono essere consultate: www.nice.org.uk/accreditation.

www.nice.org.uk/accreditation

Per ulteriori informazioni sul nostro accreditamento consultare: : www.nice.org.uk/accreditation

Batteriologia Test - Procedure | TP 24 | Emissione no: 3 | Data emissione 21.11.14 | Pagina: 3 di 14
UK Standards for Microbiology Investigations | Emesso da Standards Unit, Public Health England



Test ONPG (B-Galattosidasi)

Tabella delle Modifiche

Ciascun metodo SMI possiede una registrazione separata delle correzioni. Quelle attuali sono
specificate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la

standards@pha.gov.uk.

| documenti nuovi o revisionati devono essere controllati in ciascun laboratorio in accordo con il
sistema locale di gestione della qualita.

Modifica No/Data. 6/211.13.14
Emissione eliminata. no 2.3
Emissione inserita no. 3
Sezione(i) interessate Modifica.

Documento intero .

Collegamenti ipertestuali aggiornati al gov.uk.

Pagina 2

Loghi aggiunti aggiornati.

Introduzione

Questa sezione €& stata aggiornata per includere la reazione
che descrive la fermentazione dell’ ONPG incolore (o-
nitrofenil-R-D-galattopiranoside) in presenza di -
galattosidasi per produrre galattosio e o-nitrofenolo.

Informazione Tecnica/Limitazioni

Questa sezione ¢ stata aggiornata.

Considerazioni sulla Sicurezza

Bibliografia aggiornata.

Microrganismi controllo Qualita

Aggiornato per segnalare i microrganismi da utilizzare
quando si saggiano organismi particolari.

Diagramma di flusso

Questo diagramma di flusso & stato modificato per un facile
orientamento.

Bibliografia

Bibliografia In parte aggiornata.
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Ricerche Microbiologiche Standard del Regno Unito”:
Scopo e Obiettivo

Utilizzatori delle SMI

o Nel Regno Unito le SMI sono principalmente destinate come risorsa generale ai
professionisti che operano nel campo della medicina di laboratorio e delle malattie infettive.

e Le SMI forniscono ai clinici informazioni in merito allo standard dei servizi di laboratorio
riferibili alle ricerche per la diagnosi delle infezioni nei loro pazienti e le documentazioni
forniscono indicazioni che facilitano la prenotazione elettronica di tests appropriati.

o Le SMI forniscono gli standard per le ricerche microbiologiche anche ai responsabili della
sanita pubblica che devono considerarle come parte delle procedure da adottare per la
salute (sia clinica che pubblica) per la propria popolazione.

Informazioni di Base per le SMI

Le SMI comprendono algoritmi e procedu_re_: raccomandate che riguardano tutte le componenti del
processo diagnostico dalla fase pre-analitica (sindrome clinica) alle diverse fasi analitiche (prove di
laboratorio) e post-analitiche (interpretazione e comunicazione dei risultati).

Gli algoritmi delle sindromi sono corredati da informazioni piu dettagliate contenenti consigli sulle
indagini per specifiche malattie e infezioni. Note orientative riguardano il contesto clinico, la diagnosi
differenziale e indagini appropriate per particolari condizioni cliniche. Le note orientative descrivono
metodologie di laboratorio essenziali che sono alla base della qualita, ad esempio la validazione
della prova.

La Standardizzazione del processo diagnostico conseguente all'adozione delle SMI consente di
garantire in tutto il Regno Unito strategie d’'indagine equivalenti nei diversi laboratori ed € una
condizione essenziale per interventi nel campo della sanita, e per le attivita di ricerca e di sviluppo.

Collaborazione Paritaria

La preparazione e stesura delle SMI & effettuata mediante collaborazione paritaria fra PHE, NHS,
Royal College of Pathologists e le organizzazioni professionali.

L'elenco delle organizzazioni partecipanti pud essere trovato su sito at https://www.gov.uk/uk-
standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories.
L'inclusione del logo di una organizzazione in una SMI implica il sostegno degli obiettivi e del
processo di preparazione del documento. | rappresentanti delle organizzazioni professionali fanno
parte del comitato direttivo e dei Gruppi di Lavoro che sviluppano le SMI._Le opinioni dei
rappresentanti possono non essere rigorosamente conformi a quelle dei membri delle
organizzazioni a cui appartengono né a quelle delle loro organizzazioni. | rappresentanti prescelti
rappresentano uno strumento bidirezionale per la consultazione e dialogo. Le opinioni espresse
sono ricercate con un processo di consultazione.

Le SMI sono sviluppate, revisionate ed aggiornate con un ampio processo di consultazione

# Microbiologia € usato come termine generico per includere le due specialita di Microbiologia Medica riconosciute dal GMC (General
Medical Council), (che comprende Batteriologia, Micologia e Parassitologia) e la Virologia Medica.
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Assicurazione di Qualita

Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ha accreditato la procedura utilizzata dai
Gruppi di Lavoro per produrre le SMI L’accreditamento € applicabile a tutte le linee guida prodotte
dall’Ottobre del 2009. La procedura per lo sviluppo delle SMI & certificata dalla ISO 9001:2008.

Le SMI rappresentano una procedura standard di buona qualita pratica alla quale si devono
attenere per la propria attivita tutti i laboratori di microbiologia clinica e di sanita pubblica del Regno
Unito. Le SMI sono accreditate dal NICE e non rappresentano gli standard minimi di attivita, e
neppure il piu alto livello di complesse indagini di laboratorio disponibili nel Regno Unito.
Utilizzando le SMI, i laboratori dovranno tenere conto delle esigenze locali e intraprendere ricerche
addizionali qualora opportune. Le SMI aiutano i laboratori a soddisfare i requisiti
dell’accreditamento con la promozione di procedure d’elevata qualita che possono essere
verificate. Le SMI forniscono inoltre un punto di riferimento per lo sviluppo del metodo.

Le prestazioni della SMI dipendono dal personale ben addestrato e dalla qualita dei reagenti e
delle attrezzature utilizzate. | laboratori dovrebbero assicurare che tutti i reagenti di tipo
commerciale e quelli messi a punto in laboratorio siano stati validati e risultati idonei allo scopo. |
laboratori devono partecipare a programmi di valutazione di qualita esterni ed eseguire le relative
procedure del controllo di qualita interno.

Coinvolgimento del Paziente e della Comunita

Nello sviluppo delle SMI i rispettivi Gruppi di Lavoro sono impegnati per favorire il coinvolgimento
dei pazienti e dell’opinione pubblica. Grazie al coinvolgendo pubblico, di operatori sanitari,
ricercatori e organizzazioni di volontariato la SMI risultante sara strutturalmente valida e atta a
soddisfare le esigenze dell'utente. L'opportunita di partecipazione per contribuire alla
consultazione & estesa al pubblico con I'accesso libero al nostro sito web

Informazione della Gestione e dei Dati Sensibili

La PHE & un’organizzazione che condivide le direttive Caldicott. Cio significa prendere ogni
possibile precauzione per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sui pazienti e di
garantire che le informazioni relative agli stessi siano mantenute in condizioni di sicurezza.

Lo sviluppo di metodi SMI & assoggetto agli obiettivi PHE di Uguaglianza.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england/about/equality-and-diversity.|
Gruppi di Lavoro SMI sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di parita di consultazione efficace
con gli appartenenti al pubblico, i partner, le parti interessate ed i gruppi specialistici coinvolti.

Dichiarazione Legale

Mentre ogni cura & stata intrapresa per la preparazione delle SMI, PHE e ogni altra
organizzazione di sostegno, deve, per quanto possibile in base a qualunque legge vigente,
escludere la responsabilita per tutte le perdite, costi, reclami, danni o spese derivanti da o
connessi all'uso di una SMI o con qualsiasi informazione ivi contenuta. Se si apportano modifiche
a una SMI, si deve porre in evidenza dove e da chi sono state effettuate tali modifiche.

Le conoscenze di base e la tassonomia microbica per la SMI sono le piu complete possibili, al
momento della pubblicazione. Eventuali omissioni e nuove informazioni saranno considerate nel
corso della prossima revisione. Queste procedure standard (SMI) possono essere sostituite solo
da revisioni dello standard, azione legislativa, o in seguito ad indicazioni da parte dell’ente
accreditato NICE.

| diritti d’autore delle SMI sono della “Crown” e questi dovrebbero essere riconosciuti quando
appropriato.
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Scopo del Documento

Il test &€ importante per differenziare le Enterobacteriaceae che sono comunemente
classificate in base alla loro capacita di fermentare il lattosio. E’ anche utilizzato per differenziare
Neisseria lactamica da altre specie esigenti di Neisseria.

Questa SMI deve essere usata congiuntamente con le altre SMI

Introduzione

Il test ONPG (o-nitrofenil-3-D-galattopiranoside) & usato per determinare la presenza o I'assenza
dell'enzima R-galattosidasi in un microrganismo?. Per poter ottenere la fermentazione del lattosio &
richiesta la presenza di due enzimi, permeasi e 3-galattosidasi,. La permeasi consente al lattosio
di entrare nella cellula batterica. Nei batteri lattosio fermentanti la scissione del lattosio in glucosio
e galattosio coinvolge I'enzima beta-galattosidasi?. | veri lattosio non fermentanti non possiedono
entrambi questi enzimi. | microrganismi che fermentano lentamente il lattosio non possiedono la
permeasi, ma solo la R-galattosidasi. LONPG ¢ simile nella struttura al lattosio. Se la -
galattosidasi & presente, 'ONPG incolore si divide in galattosio e o-nitrofenolo, prodotto di colore
giallo3:4.

CH,OH
B- galacto*‘ldase CH20H

NO >
ONPG Galactose o-Nitrophenol
(colorless) (colorless) (yellow)

Nota: "ONPG" & un analogo chimico dello zucchero lattosio ed & idrolizzato dall'enzima lattasi.
Come la B-galattosidasi, la lattasi rompe il lattosio in galattosio e glucosio

Informazioni Tecniche / Limitazioni

La prova deve essere effettuata, ove possibile, da un terreno non selettivo. Se il test viene
eseguito da agar selettivo, si deve verificare su piastra la purezza del microrganismo. | batteri che
sono cresciuti su terreni contenenti glucosio mostrano meno reattivita rispetto a quelli coltivati su
terreni contenenti lattosio. Il glucosio inibisce la 3-galattosidasi.

Il test non pud essere eseguito su microrganismi contenenti pigmento giallo.

E’ richiesto un inoculo abbondante per ottenere un’elevata concentrazione di enzima.
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La soluzione di ONPG deve essere correttamente tamponata per evitare falsi negativi e false
reazioni positive.

Eliminare il substrato se appare giallo prima inoculo.
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1 Considerazioni sulla Sicurezza>#

Fare riferimento alle attuali linee guida sulla manipolazione sicura di tutti i microrganismi descritti in
questa SMI.

Tutte le procedure che possono generare aerosol devono essere eseguite in cabina microbiologica
di sicurezza.

Le linee guida precedentemente esplicitate devono essere supplementate con la COSHH locale e
con la valutazione del rischio.

E’ essenziale la conformita alle normative postali e dei trasporti.

2 Reagenti e Strumentazione

Colonie isolate che crescono su terreno solido.

Brodo ONPG (in alternativa, in accordo alle istruzioni del produttore, si possono usare dischi di
ONPG commercialmente disponibili).

Ansa batteriologica con filo metallico diritto/ansa (preferibilmente nichelcromo) o, in alternativa,
ansa monouso.

3 Microrganismi per Controllo di Qualita

Per Enterobatteriaceae

Controllo Positivo

Escherichia coli NCTC 10418
Controllo Negativo
Proteus mirabilis NCTC 10975

Per specie Neisseria
Controllo Positivo

Neisseria lactamica NCTC 10617

Controllo Negativo
Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375.

Nota: Questi ceppi non sono stai validati dalla NCTC per questi risultati.

4 Procedura e Risultati

e Dovrebbe essere sufficiente un'ansata del microrganismo da saggiare da una piastra di
coltura o da becco di clarino. Includere i controlli positivi e negativi di ogni serie di test .

e Inoculare le provette contenenti reagenti ONPG e incubare a 35-37° C non oltre 24 ore.

e Esaminare dopo 4 e fino a 24 ore per la comparsa di colore giallo.
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Risultato positivo

Colore giallo (indica lattosio fermentante).
Risultato negativo

Incolore / giallo pallido (indica lattosio non-fermentante).

Traduzione a cura di Roberto Rescaldani, gia primario del Laboratorio di Microbiologia e Virologia A.O. San
Gerardo dei Tintori - Monza.

| testi originali e le traduzioni sono disponibili sul Web APSI - www.apsi.it - Webmaster Sergio Malandrin,
Dirigente di primo livello del Laboratorio di Microbiologia e Virologia A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza
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Appendice: Test ONPG (B-Galattosidasi)

Colonia isolata

A

Inoculare le provette contenenti
reagente ONPG con i
microrganismi e i controlli

A 4

Incubare le provette a 35-37°C
fino a 24 ore

A 4

Controllare per colorazione gialla
dopo 4 e fino a 24 ore

Negativa
Incolore/giallo tenue

Positiva
Colore giallo

Nota:

Per Enterobacteriaceae Per specie Neisseria

Controllo positivo: Escherichia coli NCTC 10418 Controllo positivo: Neisseria lactamica NCTC 10617
Controllo negativo: Proteus mirabilis NCTC 10975 Controllo negativo: Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375

Il diagramma di Flusso & solo indicativo
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