208

Public Health

England

Ricerche Microbiologiche Standard
del Regno Unito

Test dell’ossidasi

NICE accredited
www.nice.org.uk/accreditation

“NICE has renewed accreditation of the process used by Public Health England (PHE) to produce UK
Standards for Microbiology Investigations. The renewed accreditation is valid until 30 June 2021 and applies
to guidance produced using the processes described in UK standards for microbiology investigations
(UKSMiIs) Development process, S9365’, 2016. The original accreditation term began in July 2011.”

Emesso da Standards Unit, National Infection Service, PHE

Batteriologia - Procedure - Test | TP 26 | Emissione no: 4 |Data emissione: 16.01.19 | Pagina: 1 di 15

© Crown copyright 2019



Test dell’'ossidasi

Ringraziamenti

Le Procedure Standard del Regno Unito per le Ricerche Microbiologiche (SMI - Standards for
Microbiology Investigations) sono sviluppate sotto I'egida della Public Health England (PHE) in
collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale (NHS - National Health Service), la Sanita
Pubblica del Galles e con le organizzazioni professionali i cui loghi sono di seguito elencati sul
sito web https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-
consistency-in-clinical-laboratories Le SMI sono sviluppate, revisionate e controllate da diversi
gruppi di lavoro che sono supervisionati da un comitato direttivo (consultare:
https://www.gov.uk/government/groups/standards for-microbiology-investigations-steering-
committee).

Si ringraziano per contributi forniti i numerosi operatori dei laboratori clinici, gli specialisti e i
laboratori di riferimento che hanno fornito informazioni e commenti durante lo sviluppo di questo
documento. Si ringraziano i Revisori Medici per le modifiche apportate ai contenuti clinici.

Per ulteriori informazioni contattare

Standards Unit

National Infection Service
Public Health England

61 Colindale Avenue
London NW9 5EQ

E-mail: standards@phe.gov.uk

Website:https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-
consistency-in-clinical-laboratories

Numero di accesso alle pubblicazioni PHE: 2018381

Le Procedure Standard del Regno Unito per le Ricerche Microbiologiche sono sviluppate con
la collaborazione di:

The Association for
Clinical Biochemistry B I A ‘ \ The British Society for
— y Qo ritish Infection Association

Antimicrobial Chemotherapy

BSMT

®_ o «* 2% Health .
roe? m?gétt?ggre ' * Protection m iublnc Health
* %+ % Society *ese® Scotland gency

Z NHS ;
BMS, 5t s hS‘OIS‘BR(BlOLOGY National

7 Services 3

= Scotland %

Gl i hosan 5 =
cymru The Royal College of Pathologists -
NHS | public Heaith Pathology: the scence behind the cure [==mcy

nical Mycology
K =

7o
:jg" Scottish Microbiology
and Virology Network
/ -

b society for L
@Y applied microbiology %,%” )
Quaity in Medical W

I loghi sono aggiornati al momento della pubblicazione.

Batteriologia — Test Procedure | TP 26 | Emissione no: 4 | Data emissione: 16.01.19 | Pagina: 2 di 15
UK Standards for Microbiology Investigations | Emesso da Standards Unit, Public Health England


https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
https://www.gov.uk/government/groups/standards%20for-microbiology-investigations-steering-committee
https://www.gov.uk/government/groups/standards%20for-microbiology-investigations-steering-committee
mailto:standards@phe.gov.uk
https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories

Test dell’'ossidasi

Contenuti

RiNGraziamenti ........ueeee 2
CONEENULE .. 3
Tabella delle MOdifiChe..........oooie e ——— 4
SMI UK: SCOPO € ObIettiVo .......cccooiiiieieeeccir s s r s s s s s e s e s s e e e n s s e n e 5
ST oo o Yo e L= o Fo T oW T 0 V=1 o TP 7
INErOAUZIONE ... s 7
Informazione tecnica/limitazioni ..........ccccccmmiiiiiniiinn i ——— 7
1 Considerazioni sulla SICUIreZza............cccccvi s 9
2 Reagenti € strumentazione ......... .o 9
3 Microrganismi controllo di qualita .........cceeeeeeeiiiiiiiii s 10
4 Procedura € resultati.........ccceeeeiiemimimimmimisiiiesessis s 10
Appendice: Test dell'oSSIdasi .......ccouvvrrrirrimciirir s rrr s s s e e s es s e s e e e e e e nmanns 12
Bibliografia......ccccceeeiiieiiee e e e n s 13

Standards for Microbiology Investigations. The renewed accreditation is valid until 30 June 2021 and applies
to guidance produced using the processes described in UK standards for microbiology investigations

“NICE has renewed accreditation of the process used by Public Health England (PHE) to produce UK
@ NICE accredited
(UKSMiIs) Development process, S9365’, 2016. The original accreditation term began in July 2011.”

www.nice.org.uk/accreditation

Batteriologia — Test Procedure | TP 26 | Emissione no: 4 | Data emissione: 16.01.19 | Pagina: 3 di 15
UK Standards for Microbiology Investigations | Emesso da Standards Unit, Public Health England



Test dell’'ossidasi

Tabella delle modifiche

Ciascun metodo SMI possiede una registrazione separata delle correzioni. Quelle attuali sono
specificate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la
standards@phe.gov.uk.

| documenti nuovi o revisionati devono essere controllati in ciascun laboratorio in accordo con il
sistema locale di gestione della qualita.

Modifica numero/data 7/16.01.19

Emissione eliminata. numero 3

Emissione inserita numero 4

Datla.anttcknpata della prossima 16.01.22

revisione

Sezione(i) interessate Modifica.
Documento e diagramma di flusso aggiornati
Limitazioni tecniche aggiornate con sottotitoli

Intero documento Microrganismi di controllo della qualita aggiornati con

ceppi batterici e fungini.
Bibliografia aggiornata con valutazione.

La revisione pud essere protratta a cinque anni in funzione delle risorse disponibili
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SMI del RU": scopo e obiettivo

Utilizzatori delle SMI

Nel Regno Unito le SMI sono principalmente destinate come risorsa generale ai
professionisti che operano nel campo della medicina di laboratorio e delle malattie infettive.
Le SMI forniscono ai clinici informazioni in merito allo standard dei servizi di laboratorio
riferibili alle ricerche per la diagnosi delle infezioni nei loro pazienti e le documentazioni
forniscono indicazioni che facilitano la prenotazione elettronica di tests appropriati.

Le SMI forniscono gli standard per le ricerche microbiologiche anche ai responsabili della
sanita pubblica che devono considerarle come parte delle procedure da adottare per la
salute (sia clinica che pubblica) per la propria popolazione.

Informazioni di base per le SMI

Le SMI comprendono algoritmi e procedure raccomandate che riguardano tutte le componenti
del processo diagnostico dalla fase pre-analitica (sindrome clinica) alle diverse fasi analitiche
(prove di laboratorio) e post-analitiche (interpretazione e comunicazione dei risultati).Gli
algoritmi delle sindromi sono corredati da informazioni piu dettagliate contenenti consigli sulle
indagini per specifiche malattie e infezioni. Note orientative riguardano il contesto clinico, la
diagnosi differenziale e indagini appropriate per particolari condizioni cliniche. Le note
orientative descrivono metodologie di laboratorio essenziali che sono alla base della qualita, ad
esempio la validazione della prova

La Standardizzazione del processo diagnostico conseguente all'adozione delle SMI consente
di garantire in tutto il Regno Unito strategie d’indagine equivalenti nei diversi laboratori ed &
una condizione essenziale per interventi nel campo della sanita pubblica, della sorveglianza, e
per le attivita di ricerca e di sviluppo

Collaborazione paritaria

La preparazione e stesura delle SMI ¢ effettuata mediante collaborazione paritaria fra PHE,
NHS, Royal College of Pathologists e le organizzazioni professionali.L'elenco delle
organizzazioni partecipanti pud essere trovato su sito https://www.gov.uk/uk-standards-for-
microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories.  L'inclusione
del logo di una organizzazione in una SMI implica il sostegno degli obiettivi e del processo di
preparazione del documento. | rappresentanti delle organizzazioni professionali fanno parte del
comitato direttivo e dei Gruppi di Lavoro che sviluppano le SMI._Le opinioni dei rappresentanti
possono non essere rigorosamente conformi a quelle dei membri delle organizzazioni a cui
appartengono né a quelle delle loro organizzazioni. | rappresentanti prescelti rappresentano uno
strumento bidirezionale per la consultazione e dialogo. Le opinioni espresse sono ricercate con
un processo di consultazione. Le SMI sono sviluppate, revisionate ed aggiornate con un ampio
processo di consultazione.

Assicurazione di qualita

Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ha accreditato la procedura utilizzata
dai Gruppi di Lavoro per produrre le SMI L’accreditamento €& applicabile a tutte le linee guida
prodotte dall’Ottobre del 2009. La procedura per lo sviluppo delle SMI & certificata dalla ISO
9001:2008. Le SMI rappresentano una procedura standard di buona qualita pratica alla quale si
devono attenere per la propria attivita tutti i laboratori di microbiologia clinica e di sanita pubblica
del Regno Unito. Le SMI sono accreditate dal NICE e non rappresentano gli standard minimi di
attivita, e neppure il piu alto livello di complesse indagini di laboratorio disponibili nel Regno

# Microbiology is used as a generic term to include the two GMC-recognised specialties of Medical Microbiology (which includes
Bacteriology, Mycology and Parasitology) and Medical Virology.
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Unito. Utilizzando le SMI, i laboratori dovranno tenere conto delle esigenze locali e
intraprendere ricerche addizionali qualora opportune. Le SMI aiutano i laboratori a soddisfare i
requisiti dell’accreditamento con la promozione di procedure d’elevata qualita che possono
essere verificate. Le SMI forniscono inoltre un punto di riferimento per lo sviluppo del metodo.
Le prestazioni della SMI dipendono dal personale ben addestrato e dalla qualita dei reagenti e
delle attrezzature utilizzate. | laboratori dovrebbero assicurare che tutti i reagenti di tipo
commerciale e quelli messi a punto in laboratorio siano stati validati e risultati idonei allo scopo.
| laboratori devono partecipare a programmi di valutazione di qualita esterni ed eseguire le
relative procedure del controllo di qualita interno.

Coinvolgimento del paziente e della comunita

Nello sviluppo delle SMI i rispettivi Gruppi di Lavoro sono impegnati per favorire il
coinvolgimento dei pazienti e dell’opinione pubblica. Grazie al coinvolgendo pubblico, di
operatori sanitari, ricercatori e organizzazioni di volontariato la SMI risultante sara
strutturalmente valida e atta a soddisfare le esigenze dell'utente. L'opportunita di
partecipazione per contribuire alla consultazione & estesa al pubblico con 'accesso libero al
nostro sito web.

Informazione della gestione e dei dati sensibili

La PHE & un’organizzazione che condivide le direttive Caldicott. Cio significa prendere ogni
possibile precauzione per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sui pazienti e
di garantire che le informazioni relative agli stessi siano mantenute in condizioni di sicurezza.

Lo sviluppo di metodi SMI & assoggetto agli obiettivi PHE di Uguaglianza
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england/about/equality-and-
diversity Gruppi di Lavoro SMI sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di parita di
consultazione efficace con gli appartenenti al pubblico, i partner, le parti interessate ed i
gruppi specialistici coinvolti.

Dichiarazione legale

Mentre ogni cura & stata intrapresa per la preparazione delle SMI, PHE e ogni altra
organizzazione di sostegno, deve, per quanto possibile in base a qualunque legge vigente,
escludere la responsabilita per tutte le perdite, costi, reclami, danni o spese derivanti da o
connessi all'uso di una SMI o con qualsiasi informazione ivi contenuta. Se si apportano
modifiche a una SMI, si deve porre in evidenza dove e da chi sono state effettuate tali
modifiche. e ha anche riconosciuto che PHE e le organizzazioni partner non si assumono
alcuna responsabilita per tali modifiche. Per maggiore chiarezza, dal momento che le SMI del
Regno Unito sono state sviluppate per I'applicazione nel Regno Unito, qualsiasi applicazione
al di fuori del Regno Unito & a rischio dell'utente.

La base delle prove e la tassonomia microbica per la SMI del Regno Unito sono le piu
complete possibile alla data di rilascio. Eventuali omissioni e nuovi materiali saranno presi in
considerazione alla prossima revisione. Questi standard possono essere sostituiti solo dalle
revisioni della norma, dall'azione legislativa o dalla guida accreditata NICE.

| diritti d’autore delle SMI sono della “Crown” e questi dovrebbero essere riconosciuti quando
appropriato.

Citazione suggerita per questo documento

Public Health England. (2019). Oxidase test. UK Standards for Microbiology
Investigations. TP 26 Issue 4. https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-
investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
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Scopo del documento

Il test ossidasi & utilizzato per determinare se un microrganismo possiede I'enzima citocromo
ossidasi. Il test usato come aiuto per la differenziazione di Neisseria, Moraxella, specie
Campylobacter e Pasteurella (ossidasi-positiva). E’ pure utilizzato per differenziare
pseudomonadi da specie affini. Tutte le specie di Pseudomonas e Neisseria sono positive
all'ossidasi tranne alcune specie Pseudomonas che sono ossidasi negative. P. luteola, P.
oryzihabitans, P. syringae e P. viridiflava sono tutte ossidasi negative?.

Questo test aiuta anche a identificare i lieviti, differenziando il genere Candida da
Saccharomyces e TorulopsisZ2.

Questa SMI dovrebbe essere utilizzata in combinazione con le altre SMI del Regno Unito

Introduzione

| batteri ossidasi positivi possiedono citocromo ossidasi o indofenolo ossidasi (un’emoproteina

contenente ferro)s. Entrambe le molecole catalizzano il trasporto di elettroni da composti
donatori (NADH) ad accettori di elettroni (di solito ossigeno).

Il reagente, N, N, N ', N'-tetra-metil-p-fenilendiammina dicloridrato funge da accettore artificiale
di elettroni per I'enzima ossidasi. Il reagente ossidato forma il composto colorato blu
indofenolo.

Il sistema citocromo & solitamente presente solo nei microrganismi aerobi capaci di utilizzare
I'ossigeno come recettore finale dell'idrogeno. Il prodotto finale di questo metabolismo € € o

acqua o perossido di idrogeno (scisso dalla catalasi) .

Sono disponibili molti metodi per il test ossidasi. Questi includono, ma non sono limitati solo a
questi, il test su carta da filtro, metodo diretto in piastra, il metodo con tampone, il test con
striscia impregnata di ossidasi e quello in provetta. | tempi e le concentrazioni si avvalgono

delle raccomandazioni specifiche originali .

Informazione tecnica/limitazioni

Terreni di coltura

Il test non deve essere eseguito su colture provenienti da terreni contenenti tellurito e
carboidrati fermentabili come il glucosio, poiché questi potrebbero impedire la reazione e dare
risultati falsi negativi*. Le piastre come agar nutriente e il tripticase soy agar sono eccellenti da
utilizzare per il test dell'ossidasi.

Interpretazione dei risultati
| batteri cresciuti su terreni contenenti coloranti possono dare risultati aberrantis.

Le colture datate sono meno attive dal punto di vista metabolico e i risultati da queste sono
inaffidabili>. Utilizzare una coltura recente in crescita su una piastra di agar o su un agar a
becco di clarino, preferibilmente da meno di 24 ore3.

L'utilizzo di nichel, acciaio e altre anse di filo metallico possono dare risultati falsi positivi e cid
puo verificarsi a causa di prodotti di ossidazione superficiale formati durante la sterilizzazione
con fiamma. E importante utilizzare solo anse di trasferimento in platino o anse inerti,
bastoncini di legno sterili, anse di plastica sterili, tamponi sterili, ecc.3.6.
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Alcune carte filtranti danno un colore blu e queste non dovrebbero essere usate®.
Dischi / strisce di ossidasi

L'uso di dischi / strisce commerciali impregnati di ossidasi eliminano la necessita di
confezionare nuove reagenti'. | laboratori che utilizzano questi dischi o strisce commerciali
devono seguire le istruzioni dei produttori.

Stabilita dei reagenti

Tutti i reagenti devono essere preparati appena prima dell'uso; in soluzione si disattivano
rapidamente. Rimangono stabili quando refrigerati e questo aiuta a ridurre l'auto-ossidazione
e prolungare la loro attivita. Tutti i reagenti e dischi / strisce devono essere conservati in
frigorifero (4 ° C) quando non in uso e riscaldati prima dell'uso®. Tuttavia, le soluzioni
preparate con acido ascorbico allo 0,1% possono essere conservate a -20 ° C e scongelate
solo quando necessario®.

Crescita di lieviti su terreno agar

Candida albicans occasionalmente da un risultato positivo con il test dell'ossidasi quando
viene coltivata su agar cioccolato, ma reazioni negative quando viene coltivata su agar
Sabouraud destrosio.
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1 Considerazioni sulla Sicurezza’?*

Fare riferimento alle attali linee guida sulla monipolazione sicura di tutti i microrganismi
descritti in questa SMI.

Il reagente ossidasi di Kovac, soluzione acquosa 1% di N,N,N, N’-tetrametil-p di cloridrato &
meno tossico e piu sensibile della soluzione al 6% di N, N, N', N'-tetrametil-p fenilendiammina

in dimetil solfossido (DMSQ), ma piu costoso e relativamente instabile .

Tutte le procePud dure che possono generare aerosol devono essere eseguite in cabina
microbiologica di sicurezza.

Tutte le procedure che possono generare aerosol devono essere eseguite in cabina
microbiologica di sicurezza

Le guida precedentemente esplicitate devono essere supplementate con la COSHH locale e
con la valutazione del rischio

E’ essenziale la conformita alle normative postali e dei trasporti.

2 Reagenti e strumentazione

Colonie batteriche isolate cresciute su terreno solido.
Reagente ossidasi di Kovac: 1% di N, N, N ', N'-tetra-metil-p-fenilendiammina dicloridrato
in acqua distillata (incolore)3.

Nota: La soluzione reagente si auto-ossida rapidamente e pertanto dovrebbe essere utilizzata
quella appena preparata o quella contenente acido ascorbico1% per ritardare I'ossidazione. Non
utilizzare la soluzione se presenta colorazione S

Test ossidasi modificato’?®

Pud ‘essere utilizzata una soluzione al 6% di N, N, N ', N'-tetrametil-p-fenilendiammina in
dimetil solfossido (DMSOQO) per differenziare i micrococchi dalla maggior parte degli
stafilococchi tranne S. caseolyticus ora assegnato al gruppo Macrococcus, S. fleuretti, S.
sciuri, S. lentus e S. vitulinus. Le specie Micrococcus sono ossidasi positive.

Reagenti di Gaby e Hadley:
Reagente A -1% naftolo in 95% di alcol etilico (etanolo) e

Reagente B - Ossalato di p-aminodimetilanilinaze. Questo & usato per rilevare I'ossidasi nelle
colture in provetta.:

Preparazioni commerciali

Sono disponibili preparazioni commerciali. Queste sono disponibili sotto forma di dischi/
strisce di prova per 'ossidasi impregnati o reagenti/imbottigliati con contagocce pronti
all'uso™:3.

Altri articoli richiesti
Filo/anse batteriologiche lineari (platino) o alternativa monouso
Carta da filtro
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3 Microrganismi controllo di qualita

Batteri

Controllo positivo
Pseudomonas aeruginosa NCTC 10662 or NCTC 12903

Controllo negativo
Escherichia coli NCTC 10418 or NCTC 12241

Questi ceppi batterici sono stati validati dalla NCTC per dare questo risultato
Funghi

Controllo positivo

Candida albicans NCPF 3281

Controllo negativo

Saccharomyces cerevisiae NCPF 8348

Questi ceppi fungini non sono stati convalidati dalla NCTC per fornire questo risultato al
momento della pubblicazione.

Nota: tutti i reagenti o dischi/strisce devono essere saggiati con controlli positivi e negativi
noti, prima di essere inseriti nell’'uso generale.

4 Procedure e risultati

41 Metodo carta da filtro®

e immergere un pezzo di carta da filtro nella soluzione reagente.

e raccogliere parte di crescita microbica recente dalla piastra di coltura con un ansa o
bastoncino monouso e strofinare sulla carta da filtro o toccare una colonia con il bordo
della carta da filtro

(0]
e toccare una colonia con il bordo della carta da filtro umida trattata

e esaminare per comparsa di colore blu entro 10s

4.2 Metodo direto in piastra’

e Aggiungere sulla piastra di agar 2 -3 gocce di reagente alle colonie sospette. Non
sommergere la piastra con il reagente

e Esaminare per comparsa di colore blu entro 10s
Nota: Il metodo diretto su piastra deve essere eseguito su piastra di agar non selettiva.

4.3 Metodo tampone’
¢ Immergere il tampone nel reagente e poi toccare la colonia sospetta

e Esaminare per comparsa di colore entro 10s
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4.4 Metodo striscia imbevuta di ossidasi'®
e raschiare dalla piastra di coltura con ansa o bastoncino monouso parte di una crescita
recente e strofinare sulla carta da filtro
e Esaminare per comparsa di colore entro 10s
o)

Se si usano dischi con ossidasi,

e inumidirli con acqua distillata sterile prima di collocarli sulle colonie sospette sulla
piastra

e attendere per circa 20-30 minuti temperatura ambiente o inserirli in un termostato a
35°C
o verificare eventuali cambiamenti di colore.

3,26

4.5 Metodo in provetta
o far sviluppare una coltura recente di batteri in 4.5mL di brodo nutriente (o in un
terreno standard che non contiene un'elevata concentrazione di zucchero e incubare
per 18 — 24 ore

e aggiungere alla brodocoltura sviluppata di notte 0,2 ml di 1% a-naftolo, e poi 0,3 ml di
1% ossalato di p-aminodimetilanilina (reagente di Gaby e Hadley)

e agitare vigorosamente per garantire la miscelazione e l'ossigenazione diffusa della
coltura

e esaminare per comparsa di colore blu entro 10s

Interpretazione per tutti i Metodi

Tutti i tempi di reazione indicati sono riferiti a reagenti appena preparati privi di sostanze
stabilizzanti. Se si utilizzano reagenti preparati commerciali, si deve notare che questi spesso
contengono agenti stabilizzanti e quindi devono essere seguite le istruzioni del produttore..

Risultato positivo
Sviluppo di colore viola-blu/blu intenso indica produzione di ossidasi

Risultato negativo
Nessun colore viola-blu / Nessun cambiamento di colore.

Nota: | microrganismi sono ossidasi positivi quando compare entro 5 - 10 secondi il viraggio
del colore al viola scuro. | microrganismi sono ossidasi positivi ritardati quando il colore vira al
viola entro 60 - 90 secondi. Sono ossidasi negativi se il colore non cambia o appare dopo piu
di 2 minuti.
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Appendice: Test dell’ossidasi

Test dell’'ossidasi

(

Isolato da coltura pura

)

colonie sospette

Y Y \ 4 Y \ 4
Netodo
Metodp . Mgtodg Metodo tampone Striscia impregnata Metodo in provetta
carta da filtro Diretto in piastra .
ossidasi
Immergere carta
da filtro in
soluzione reagente
Racco Ii;e crescita Y y . . y
\accog ) Raschiare crescita
microbica dalla piasra Adgiungere 2-3 Immeraere i recente con ansa / Aggiungere 0.2 mL di
eon gnsa/ bastoncino ogcge digr eagente tam or?e nel bastoncino e striscisre | | naftolo 1% e 0.3mL di
estrofmare su carata da | | 9 lla coloni g I f fi sulla striscia di carta aminodimetilanilina a
filtro o toccare uba alla Cq:sntlraa sulla reag(leanceoﬁ)slgorare con ossidasi o porre brodocoltura con
colonia con bo.rdo dellla P ! un disco umido sulle incubazione notturna
carta da filtro

v

Osservare i cambi di colore
entro 10s

Y

Osservare i cambi di colore
entro 10s — 30s

Y

Comparsa di colore blu
porpora intensa

Nota:

<>

Peri bacteri,

Per funghi,

A

Nessun cambiamento
di colore

Controllo positivo: Pseudomonas aeruginosa NCTC 10662 o NCTC 12903
Controllo negativo: Escherichia coli NCTC 10418 o NCTC 12241

Controllo positivo: Candida albicans NCPF 3281

Controllo negativo: Saccharomyces cerevisiae NCPF 8348

Il diagramma di flusso & solamente indicative.
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Test dell’'ossidasi

Bibliografia

Tabella di GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and
Evaluation) modificata, utilizzata dalle SMI UK nella valutazione della bibliografia

Il GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) € un
approccio sistematico alla valutazione della bibliografia. Per le UK SMI si utilizza un metodo
GRADE modificato per valutare I'inclusione dei riferimenti bibliografici. Ogni riferimento
bibliografico & valutato e assegnato a un grado di consistenza delle raccomandazione (A-D) e alla
qualita delle prove soggiaenti(l-VI). Di seguito & presentata una tabella riassuntiva che definisce il
grade e deve essere utilizzata in congiunzione con I'elenco delle voci bibliografiche.

Consistenza della raccomandazione Evidenza della qualita

A Fortemente raccomandata I Dimostrazione da studi controllati,
randomizzati, meta-analisi, e
revisioni sistematicamente

B  Raccomandata ma possono essere | Il Dimostrazione da studi non
accettabili altre alternative randomizzati

C Debolmente raccomandata: " Studi non-analitici, es. casi
ricercare alternative riportati, recensioni, serie di casi

D  Mai consigliate IV Opinione degli esperti e ampia

accettazione come buona pratica,
ma con nessuna prova di studio
V Richiesto dalla normativa, codice di
buona pratica o norma nazionale
VI Lettera o altro

1. MacFaddin J. Oxidase Test. Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott Wilkins and Williams; 2000. p. 368-78. B,

2. Nobre GN, Charrua MJ, Silva MM. The oxidase test in yeasts of medical importance. J Med
Microbiol 1987;23:359-61. B, I

3. Shields P, Cathcart L. Oxidase Test Protocol. ASM peer-reviewed. 1-10. 2013. B, VIII

4. Collins CH, Lyne PM, Grange JM, Falkinham JO. Identification methods. In: Collins CH, Lyne PM,

Grange JM, Falkinham JO, editors. Collins and Lyne's Microbiological Methods. 8th ed.: Arnold;
2004. p. 89-109. C, 1l

5. Barrow GI, Feltham RKA. Characterisation tests. In: Barrow GI, Feltham RKA, editors. Cowans and
Steel's Manual for the Identification of Medical Bacteria. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University
Press; 1993. p. 27, 233-4. B, lll
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Test dell’'ossidasi

6. Steel KJ. The oxidase reaction as a Taxonomic Tool. JGenMicrobiol 1961;257:297-306. B, Il

7. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Infections at work: Controlling the risks. Her
Maijesty's Stationery Office 2003. A, VI

8. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Biological agents: Managing the risks in laboratories
and healthcare premises. Health and Safety Executive 2005. A, VI

9. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Biological Agents: Managing the Risks in
Laboratories and Healthcare Premises. Appendix 1.2 Transport of Infectious Substances - Revision.
Health and Safety Executive 2008. A, VI

10. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. The Approved List of Biological Agents. Health and
Safety Executive 2013. 1-35. A, VI

11. British Standards Institution (BSI). BS EN12469 - Biotechnology - performance criteria for
microbiological safety cabinets 2000. A, VI

12. British Standards Institution (BSI). BS 5726:2005 - Microbiological safety cabinets. Information to be
supplied by the purchaser and to the vendor and to the installer, and siting and use of cabinets.
Recommendations and guidance. 2005. 1-14. A, VI

13. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Safe Work Practices in Human and
Animal Medical Diagnostic Laboratories. MMWR Surveill Summ 2012;61:1-102. B, V

14. Department for Transport. Transport of Infectious Substances, 2011 Revision 5. 2011. A, VI

15. Department of Health. Transport of Infectious Substances. Best Practice Guidance for Microbiology
Laboratories. Department of Health. 1-13. 2007. A, VI

16. European Parliament. UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMIs) use the term "CE
marked leak proof container" to describe containers bearing the CE marking used for the collection
and transport of clinical specimens. The requirements for specimen containers are given in the EU in
vitro Diagnostic Medical Devices Directive (98/79/EC Annex 1 B 2.1) which states: "The design must
allow easy handling and, where necessary, reduce as far as possible contamination of, and leakage
from, the device during use and, in the case of specimen receptacles, the risk of contamination of
the specimen. The manufacturing processes must be appropriate for these purposes”. 1998. A, VI

17. Health and Safety Executive. Five Steps to Risk Assessment: A Step by Step Guide to a Safer and
Healthier Workplace. HSE Books,. 2002. A, VI

18. Health and Safety Executive. A Guide to Risk Assessment Requirements: Common Provisions in
Health and Safety Law. HSE Books,. 2002. A, VI

19. Health and Safety Executive. Safe use of pneumatic air tube transport systems for pathology
specimens. 2009. A, VI

20. Health and Safety Executive. Control of Substances Hazardous to Health Regulations. The Control
of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended). Approved Code of Practice
and guidance L5 (sixth edition). HSE Books,. 2013. A, VI

21. Health Services Advisory Committee. Safe Working and the Prevention of Infection in Clinical
Laboratories and Similar Facilities. HSE Books 2003. A, VI
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22.

23.

24.

25.

26.

Test dell’'ossidasi

Home Office. Anti-terrorism, Crime and Security Act. 2001. A, VI
Official Journal of the European Communities. Directive 98/79/EC of the European Parliament and of
the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices 1998. 1-37. A, VI

World Health Organization. Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances
2017-2018. 2017. A, VI

Faller A, Schleifer KH. Modified oxidase and benzidine tests for separation of staphylococci from
micrococci. JClinMicrobiol 1981;13:1031-5. B, llI

Gaby WL, Hadley C. Practical laboratory test for the identification of Pseudomonas aeruginosa.
JBacteriol 1957;74:356-8. B, Il
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