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Tabella delle modifiche    
Ciascun metodo SMI possiede una registrazione separata delle correzioni. Quelle attuali sono 
specificate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la 
standards@phe.gov.uk.   
I documenti nuovi o revisionati devono essere controllati in ciascun laboratorio in accordo con il 
sistema locale di gestione della qualità. 

Modifica numero/data   6/16.01.19 

Emissione scartata numero 3 

Emissione inserita numero  4 

Data anticipata prossima 
revisione* 16.01.22 

Sezione(i) interessate Modifica 

Intero documento 

Documento e diagramma di flusso aggiornati.   
Limitazioni tecniche aggiornate con sottotitoli.   
Microrganismi di controllo di qualità aggiornati.  
Bibliografia aggiornata  con valutazione. 
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SMI RU :Scopo e Obiettivo  
Utilizzatori delle SMI del RU  
Nel Regno Unito le SMI sono principalmente destinate come risorsa generale ai professionisti 
che operano nel campo della medicina di laboratorio e delle malattie infettive. Le SMI forniscono 
ai clinici informazioni in merito allo standard dei servizi di laboratorio riferibili alle ricerche per la  
diagnosi delle infezioni nei loro pazienti e le documentazioni forniscono indicazioni che facilitano 
la prenotazione elettronica di test appropriati. I documenti forniscono gli standard per le ricerche 
microbiologiche anche ai responsabili della sanità pubblica che devono considerarle come parte 
delle procedure da adottare per la salute sia clinica che pubblica per la propria popolazione. 

Informazioni di base per le SMI 
Le SMI comprendono algoritmi e procedure raccomandate che riguardano tutte le componenti 
del processo diagnostico dalla fase pre-analitica (sindrome clinica) alle diverse fasi analitiche 
(prove di laboratorio) e post-analitiche (interpretazione e comunicazione dei risultati).Gli 
algoritmi delle sindromi sono corredati da informazioni più dettagliate contenenti consigli sulle 
indagini per specifiche malattie e infezioni. Note orientative riguardano il contesto clinico, la 
diagnosi differenziale e indagini appropriate per particolari condizioni cliniche. Le note 
orientative descrivono metodologie di laboratorio essenziali che sono alla base della qualità, ad 
esempio la validazione della prova.  
La standardizzazione del processo diagnostico conseguente all'adozione delle SMI consente di 
garantire in tutto il Regno Unito strategie d’indagine equivalenti nei diversi laboratori che è una 
condizione essenziale per interventi di sorveglianza della salute pubblica, e per le attività di 
ricerca e di sviluppo.  

Coinvolgimento delle organizzazioni professionali 
 

Lo sviluppo delle SMI è condotto in condizione paritaria da PHE, NHS,Royal College of 
Pathologists e organizzazioni professionali. L'elenco delle organizzazioni partecipanti può 
essere trovato su sito https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-
quality-and-consistency-in-clinical-laboratories. L'inclusione del logo di un’organizzazione in una 
SMI implica il sostegno degli obiettivi e del processo di preparazione del documento. I 
rappresentanti delle organizzazioni professionali fanno parte del Comitato Direttivo e dei Gruppi 
di Lavoro che sviluppano le SMI. Le opinioni dei partecipanti non sono necessariamente quelle 
espresse da tutta l'organizzazione che essi rappresentano. I rappresentanti agiscono da tramite 
con funzione di collegamento bi-direzionale per informazione e dialogo. Le attività di 
rappresentanza sono ricercate tramite un processo di consultazione. Le SMI sono sviluppate, 
revisionate e aggiornate tramite un ampio processo di consultazione. 

Assicurazione di qualità  
 
La NHS Evidence ha accreditato la procedura usata dai SMI Working Groups per produrre le 
SMI.  L’accreditamento è applicabile a tutte le linee guida emesse dall’Ottobre 2009. La 
procedura per lo sviluppo delle SMI è certificata dalla ISO 9001:2008. Le SMI rappresentano 
una procedura standard di buona qualità pratica alla quale si devono attenere per la propria 
attività tutti i laboratori di microbiologia clinica e di sanità pubblica del Regno Unito. Le SMI sono 
accreditate dal NICE e rappresentano gli standard minimi di attività, e neppure il più alto livello  

                                                           
 
 Microbiologia è usato come termine generico per includere le due specialità di Microbiologia Medica riconosciute dal GMC (General 
Medical Council), (che comprende Batteriologia, Micologia e Parassitologia) e la Virologia Medica.  

 

https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
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di complesse indagini di laboratorio. Utilizzando le SMI, i laboratori dovranno tenere conto delle 
esigenze locali e intraprendere ricerche addizionali qualora opportune. Le SMI aiutano i 
laboratori a soddisfare i requisiti dell’accreditamento con la promozione di procedure d’elevata 
qualità che possono essere verificate. Le SMI forniscono inoltre un punto di riferimento per lo 
sviluppo del metodo. Le prestazioni della SMI dipendono da personale ben addestrato e dalla 
qualità dei reagenti e delle attrezzature utilizzate. I laboratori dovrebbero assicurare che tutti i 
reagenti di tipo commerciale e quelli messi a punto in laboratorio siano stati validati e che i 
risultati siano idonei allo scopo. I laboratori devono partecipare a programmi di valutazione di 
qualità esterni ed eseguire le relative procedure del controllo di qualità interno. 

Coinvolgimento del paziente e della comunità 
Nello sviluppo delle SMI i rispettivi Gruppi di Lavoro sono impegnati per favorire il 
coinvolgimento dei pazienti e dell’opinione pubblica. Grazie al coinvolgendo pubblico, di 
operatori sanitari, ricercatori e organizzazioni di volontariato, la SMI risultante sarà 
strutturalmente valida e atta a soddisfare le esigenze dell'utente. L’opportunità di 
partecipazione per contribuire alla consultazione è estesa al pubblico con l’accesso libero al 
nostro sito web. 

Informazione della gestione dei dati sensibili 
La PHE è un’organizzazione che condivide le direttive Caldicott. Ciò significa prendere ogni 
possibile precauzione per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sui pazienti e 
di garantire che le informazioni relative agli stessi siano mantenute in condizioni di sicurezza. 
Lo sviluppo di metodi SMI è assoggetto agli obiettivi PHE di Uguaglianza 
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england/about/equality-and-
diversity.   

I Gruppi di Lavoro SMI del RU sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di parità di 
consultazione efficace con gli appartenenti al pubblico, i partner, le parti interessate ed i 
gruppi specialistici coinvolti. 

Dichiarazione legale 
Mentre ogni cura è stata intrapresa per la preparazione delle SMI, la PHE e ogni altra 
organizzazione di sostegno, deve, per quanto possibile in base a qualunque legge vigente, 
escludere la responsabilità per tutte le perdite, costi, reclami, danni o spese derivanti da o 
connessi all'uso di una SMI o con qualsiasi informazione ivi contenuta. Se si apportano 
modifiche ad una SMI del RU da un utente finale per uso locale, deve essere chiaro dove nel 
documento queste sono state apportate e da chi e riconosciuto che la PHE e le organizzazioni 
partner non devono essere coinvolte da responsabilità per tali modifiche. Per maggiore 
chiarezza, dal momento che le SMI del Regno Unito sono state sviluppate per l'applicazione 
nel Regno Unito, qualsiasi applicazione al di fuori del Regno Unito è a rischio dell'utente. 

Le conoscenze di base e la tassonomia microbica per la SMI del RU sono le più complete 
possibili, al momento della pubblicazione. Eventuali omissioni e nuove informazioni saranno 
considerate nel corso della revisione successiva. Queste procedure standard (SMI) possono 
essere sostituite solo da revisioni dello standard, azione legislativa, o in seguito ad indicazioni 
da parte dell’ente accreditato NICE. 

Le SMI sono assoggettate a diritti d’autore che dovrebbero essere riconosciti ove appropriato 

Citazione suggerita per questo documento   
Public Health England. (2019). Oxidation/fermentation of glucose test. UK Standards 
for Microbiology Investigations. TP 27 Emissione 4. https://www.gov.uk/uk-standards-
for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories 

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england/about/equality-and-diversity
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england/about/equality-and-diversity
https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
https://www.gov.uk/uk-standards-for-microbiology-investigations-smi-quality-and-consistency-in-clinical-laboratories
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Scope del documento 
I batteri utilizzano glucosio e altri carboidrati con diverse vie metaboliche. Alcune sono 
ossidative, ma altre coinvolgono reazioni fermentative. Il test di ossidazione-fermentazione, 
noto anche come '' oxferm/OG test”, è usato per determinare quale via metabolica è 

utilizzata
1

. La prova è anche utilizzata per distinguere tra le specie, in particolare per i 
bastoncini Gram negativi, come pure per i generi Staphylococcus e Micrococcus.  
Micrococcus2. 
 Questa SMI deve essere usata congiuntamente con le altre SMI  

Introduzione 
 Il test di ossidazione-fermentazione è utilizzato per determinare se i batteri metabolizzano i 
carboidrati mediante ossidazione, fermentazione, o non sono saccarolitici e quindi non hanno 
la capacità di utilizzare i carboidrati nei terreni.  
I microrganismi ossidativi possono metabolizzare solo il glucosio o altri carboidrati in 
condizioni aerobiche, cioè l’ossigeno è l'accettore finale dell’idrogeno. Altri organismi 
fermentano il glucosio e l'accettore di idrogeno è un altro, ad esempio una sostanza 
contenente zolfo. Il processo fermentativo è indipendente dall’ossigeno e l’atmosfera di 
coltura dei microrganismi può essere aerobica o anaerobica. Il prodotto terminale dei 
carboidrati è un acido.  
Il metodo descritto, a volte indicato come test di Hugh e Leifson, utilizza un terreno semisolido 
in provette contenenti il carboidrato in prova (solitamente glucosio) e un indicatore di pH3.  
Si inoculano due provette e una è immediatamente sigillata per produrre la condizione 
anaerobica. Le Enterobacteriaceae, producono una reazione acida in tutto il terreno in 
entrambe le provette. I batteri che non metabolizzano i carboidrati in condizione aerobica o 
anaerobica, ad esempio Alcaligenes faecalis, producono una reazione alcalina nella provetta 
aperta e nessun cambiamento in quella chiusa. Il terreno di Hugh e Leifson può essere anche 
utilizzato per verificare la produzione di gas e la motilità4. Stafilococchi e micrococchi sono 
saggiati con terreno di Baird-Parker modificato

1
. 

Informazione tecnica/limitazioni 
Terreno di coltura   
Tutti i test di identificazione dovrebbero essere eseguiti, ove possibile, da un terreno non 
selettivo. Se il test è eseguito da agar selettivo, deve essere inclusa una piastra per verificare 
la purezza del microrganismo.   
 

Se si utilizzano provette con tappo a vite, queste non dovrebbero essere richiuse in modo 
troppo serrato per consentire scambi aerei

5
.  

Per alcuni microrganismi incapaci di crescere nel terreno di Hugh and Leifson’s. In 
questo caso ripetere il test dopo arricchimento di ciascuna provetta con 2% di siero o con 
0,1% di estratto di lievito.  
Incubazione 
L'incubazione prolungata può essere richiesta da alcuni organismi prima che la 
produzione di acido sia visibile4. La reazione ritardata è attribuita all'incapacità di un 
carboidrato di penetrare nella cellula batterica6. 
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Interpretazione delle reazioni 
Il cambiamento di colore prodotto dagli organismi ossidativi inizia dalla superficie del terreno. 
Potrebbe non essere evidente per diversi giorni. Bisogna fare attenzione a non confondere 
questo per una reazione negativa7. 

Sigillante usato 
L'uso di olio minerale è sconsigliato perché è un petrolio pesante e quindi aumenta la 
diffusione dell'aria7. 
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1 Considerazioni sulla Sicurezza8-25 
Fare riferimento alle attuali linee guida sulla manipolazione sicura di tutti i microrganismi 
descritti in questa SMI.  
 
Tutte le procedure che possono generare aerosol devono essere eseguite in cabina 
microbiologica di sicurezza.  
 
Le linee guida precedentemente esplicitate devono essere supplementate con la COSHH 
locale e con la valutazione del rischio. 
 

E’ essenziale la conformità alle normative postali e dei trasporti. 

2 Reagenti e strumentazione   
Colonie batteriche isolate cresciute su terreno solido.  

Si utilizzano due terreni diversi in funzione del microrganismo da saggiare. 
 Stafilococchi e micrococchi richiedono il terreno di Baird Parker modificato per terreno 

OF1 
 I bastoncini Gram negativi richiedono il terreno di base di Hugh e Leifson7 

Ansa batteriologica con filo metallico diritto/ansa o, in alternativa, monouso. 

Olio di paraffina  

3      Microrganismi controllo di qualità7 
Gram negative rods 

Controllo positivo  Ossidazione 

 

Fermentazione 

Pseudomonas aeruginosa 

 

Escherichia coli 

NCTC 10662 or NCTC 
12903 

NCTC 10418 or NCTC 
12241 

Controllo negativo  Nessuna  reazione Acinetobacter Iwoffii NCTC 5866 

Cocchi Gram positive 

Controllo positivo  Ossidazione 

 Fermentazione 

Micrococcus luteus 

Staphylococcus aureus 

NCTC 2665 

NCTC 6571 or NCTC 
12973 

Controllo negativo  No reazione Terreno base OF senza 
carboidrati 

N/A 

Nota 1: il controllo di qualità dovrebbe essere effettuato su ogni lotto di terreno. Questi ceppi 
sono stati validati da NCTC per dare questo risultato. 
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4 Prcedura e risultati1,3,4,7 
Metodo di ossidazione fermentazione 

 riscaldare 2 provette di terreno in acqua bollente per 10 minuti per rimuovere 
l'ossigeno e consentire il raffreddamento prima dell'uso 

 

 inoculare le provette inserendo un filo dritto verticalmente fino a circa 0,5 cm dal fondo 
 

 incubare una provetta in atmosfera aerobia e e una in atmosfera anaerobia in 
alternativa la provetta per anaerobiosi può essere sigillata utilizzando uno strato di 
paraffina morbida fusa ad una profondità di circa 3 cm sopra il terreno per creare 
condizioni anaerobiche. Preparare i controlli in parallelo al microrganismo di prova 

 

 incubare a 35°C per 48 ore o più. Può essere necessaria un’incubazione più 
prolungata per le specie a crescita lenta 

 
 esaminare le provette quotidianamente per il cambio di colore 

 

Interpretazione 
 

Reazioni bastoncini gram-negativi 
 
Risultato positivo 
 

Ossidazione 
 

Acido solo in provetta aerobia (colore giallo nella provetta aerobia, verde in quella anaerobia) 
 

Fermentazione 
 

Acido in entrambe le provette (colore giallo) 
 

Risultato negativo (non fermentazione non ossidazione) 
 

Nessuna produzione di acido (blu o verde nella provetta aerobia, verde in quella 
anaerobia) 
 

Reazioni dei cocchi Gram-positivi 
 

Risultato positivo 
 

Ossidazione 
 

Acido solo in provetta aerobia (colore giallo in quella aerobia, viola in quella anaerobia 
 

Fermentazione 
 

Acido in entrambe le provette (colore giallo) 
 

Risultato negativo (negativo fermentazione negativo ossidazione) 
 

Nessuna produzione di acido / Nessun cambiamento di colore (colore viola in 
entrambi le provette) 
 

Nota: la consistenza semisolida del terreno consente anche il rilevamento della 
motilità. Si evidenzia una crescita nebulosa lontano dalla linea di semina per 
infissione.   
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Appendce: test di Ossidazione/fermentazione del 
glucosio    

 Colonie isolate

  Scaldare per 10 minuti in acqua bollente due 
provette di terreno per eliminare l’ossigeno e 

raffreddare

Inoculare con filo diritto e inserimento verticale 
I 

Incubare at 35°C per 48 ore o più a lungo  
Provetta 1 – aerobiosi 
Provetta  2 - anaerobiosi (o ricoprire superficie 
con stratificazione con olio di paraffina liquida)

Ossidazione Fermentazione Ne fermentazion 
ne ossdazione

Solo  
provetta1  

acida

Acide entrambe
le provette

 

Non produzione 
di acido  

Provetta 1 = gialla
Provetta 2 = verde

Provetta 1 = gialla  
Provetta 2 = porpora  

Entrambe le provette    
gialle

Provetta 1 = blu o 
verde  

Provetta 2 =  verde

Entrambe le 
provette = porpora

 Reazione bastoncini 
Gram negativi

 Reazione cocchi 
Gram positivi 

Reazione bastoncini 
Gram negativi 

Reazione cocchi    
Gram positivi   

Reazioni per bastoncini 
 Gram negativi  e cocchi  

Gram positivi  

 
Questo diagramma di flusso è solo indicativo.
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Bibliografia 
 Tabella di GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and 
Evaluation) modificata, utilizzata dalle SMI UK nella valutazione della bibliografia 
 
Il GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) è un 
approccio sistematico alla valutazione della bibliografia. Per le UK SMI si utilizza un metodo 
GRADE modificato per valutare l’inclusione dei riferimenti bibliografici. Ogni riferimento 

bibliografico è valutato e assegnato a un grado di consistenza delle raccomandazione (A-D) e 
alla qualità delle prove soggiaenti(I-VI). Di seguito è presentata una tabella riassuntiva che 
definisce il grade e deve essere utilizzata in congiunzione con l’elenco delle voci 

bibliografiche. 
  

  
Consistenza della raccomandazione 
 

 
Evidenza della qualità   

A      Fortemente raccomandata I        Dimostrazione da studi controllati, 
randomizzati, meta-analisi, e 
revisioni sistematicamente   

B      Raccomandata ma possono essere 
accettabili altre alternative  

II        Dimostrazione da studi  non 
randomizzati 

C      Debolmente raccomandata: 
ricercare alternative   

III       Studi non-analitici, es. casi  
riportati, recensioni, serie di casi  

D      Mai consigliate IV      Opinione degli esperti e ampia 
accettazione come buona pratica, 
ma con nessuna prova di studio  

 V       Richiesto dalla normativa, codice di 
buona pratica o norma nazionale  

 VI      Lettera o altro 
 
1. Collins CH, Lyne PM, Grange JM, Falkinham JO. Identification methods. In: Collins CH, Lyne 

PM, Grange JM, Falkinham JO, editors. Collins and Lyne's Microbiological Methods. 8th ed.: 
Arnold; 2004. p. 89-109. B, III 

 
2. Chalmers A. A modification of the oxidation-fermentation test for the classification of 

Micrococcaceae. Med Lab Technol 1972;29:379-84. C, III 
 
3. Hugh R, Leifson E. The taxonomic significance of fermentative versus oxidative metabolism of 

carbohydrates by various gram negative bacteria. JBacteriol 1953;66:24-6. B, III 
 
4. Barrow GI, Feltham RKA. Bacterial characters and characterization. Cowan and Steel's Manual 

for the Identification of Medical Bacteria. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 
1999. p. 21-45, 224- 5. B, III 
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