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Diagnosi Sierologica di Sifilide
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NICE ha accreditato la procedura usata dalla Public Health England per elaborare gli Standards for
NICE accredited | Microbiology Investigations. L'accreditamento € valido per 5 anni dal Luglio 2011. Informazioni piu
dettagliate sull'accreditamento possono essere consultate: www.nice.org.uk/accreditation.

www.nice.org.uk/accreditation

Per ulteriori informazioni sul nostro accreditamento consultare: : www.nice.org.uk/accreditation
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Tabella delle Modifiche

Ciascun metodo SMI possiede una registrazione separata delle correzioni. Quelle attuali sono
specificate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la
standards@phe.gov.uk.

| documenti nuovi o revisionati devono essere controllati in ciascun laboratorio in accordo con il
sistema locale di gestione della qualita.

Modifica No/Data. 3/14.04.14
Emissione eliminata. no 1.2
Emissione inserita no. 13

Sezione(i) interessate/Pagina no.| Modifica.

Il documento e stato inserito in un nuovo formato che
evidenzia il passaggio della Health Protection Agency alla
Public Health England.

Prima pagina ridisegnata.

Rinominata la pagina di “Stato come Scopo” e Obiettivo
Documento intero . ed aggiornata in modo appropriato.

I loghi delle organizzazioni professionali sono stati
revisionati ed aggiornati.

La bibliografia degli standard di sicurezza e notifica &
stata revisionata ed aggiornata.

Il contenuto scientifico rimane invariato.

Modifica No/Data. 2/02.11.11

Emissione eliminata. no 1.1

Emissione inserita no. 1.2

Sezione(i) interessate. Modifica.

Intero documento Documento presentato in nuovo formato.
Bibliografia Bibliografia In parte aggiornata.
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Ricerche Microbiologiche Standard del Regno Unito*:
Scopo e Obiettivo

Utilizzatori delle SMI

o Nel Regno Unito le SMI sono principalmente destinate come risorsa generale ai
professionisti che operano nel campo della medicina di laboratorio e delle malattie infettive.

e Le SMI forniscono ai clinici informazioni in merito allo standard dei servizi di laboratorio
riferibili alle ricerche per la diagnosi delle infezioni nei loro pazienti e le documentazioni
forniscono indicazioni che facilitano la prenotazionegelettronica di tests appropriati da parte
dei reparti ospedalieri.

o Le SMI forniscono gli standard |per le ricerche microbiologiche anche ai responsabili della
sanita pubblicasehe devono considerarle come partegdelle procedure da adottare per la
salute (sia ¢linica che pubblica) per la propria pepolazione.

Informazioni di Base per le SMI

Le SMI comprendono algoritmi e procedure raccomandate che riguardano tutte le componenti del
processo diagnostico dalla fase pre-analitica (sindrome clinica) alle diverse fasi analitiche (prove di
laboratorio) e post-analitiche (interpretazione e comunicazione dei risultati).

Gli algoritmi delle sindromi sono corredati da informazioni piu dettagliate contenenti consigli sulle
indagini per specifiche malattie e infezioni. Note orientative riguardano il contesto clinico, la diagnosi
differenziale e indagini appropriate per particolari condizioni cliniche. Le note orientative descrivono
metodologie di laboratorio essenziali che sono alla base della qualita, ad esempio la validazione
della prova, la garanzia della qualita, la definizione dell'incertezza della determinazione.

La Standardizzazione del processo diagnostico conseguente all'adozione delle SMI consente di
garantire in tutto il Regno Unito strategie d’'indagine equivalenti nei diversi laboratori ed € una
condizione essenziale per interventi nel campo della sanita pubblica, della sorveglianza, e per le
attivita di ricerca e di sviluppo. Nel Regno Unito le SMI rappresentano strategie omogenee per le
prove diagnostiche e la programmazione degli interventi di sanita pubblica

Collaborazione Paritaria

La preparazione e stesura delle SMI é effettuata mediante collaborazione paritaria fra PHE, NHS,
Royal College of Pathologists e le organizzazioni professionali.

L'elenco delle organizzazioni partecipanti pud essere trovato su sito
http://www.hpa.org.uk/SMI/Partnershipshttp. L'inclusione del logo di una organizzazione in una
SMI implica il sostegno degli obiettivi e del processo di preparazione del documento. |
rappresentanti delle organizzazioni professionali fanno parte del comitato direttivo e dei Gruppi di
Lavoro che sviluppano le SMI._Le opinioni dei rappresentanti possono non essere rigorosamente
conformi a quelle dei membri delle organizzazioni a cui appartengono né a quelle delle loro
organizzazioni. | rappresentanti prescelti rappresentano uno strumento bidirezionale per la
consultazione e dialogo. Le opinioni espresse sono ricercate con un processo di consultazione.

Le SMI sono sviluppate, revisionate ed aggiornate con un ampio processo di consultazione

# Microbiologia € usato come termine generico per includere le due specialita di Microbiologia Medica riconosciute dal GMC (General
Medical Council), (che comprende Batteriologia, Micologia e Parassitologia) e la Virologia Medica.
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Assicurazione di Qualita

Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ha accreditato la procedura utilizzata dai
Gruppi di Lavoro per produrre le SMI L’accreditamento € applicabile a tutte le linee guida prodotte
dall'Ottobre del 2009. La procedura per lo sviluppo delle SMI & certificata dalla 1ISO 9001:2008.

Le SMI rappresentano una procedura standard di buona qualita pratica alla quale si devono
attenere per la propria attivita tutti i laboratori di microbiologia clinica e di sanita pubblica del Regno
Unito. Le SMI sono accreditate dal NICE e non rappresentano gli standard minimi di attivita, e
neppure il piu alto livello di complesse indagini di laboratorio disponibili nel Regno Unito.
Utilizzando le SMI, i laboratori dovranno tenere conto delle esigenzeé locali e intraprendere ricerche
addizionali qualora opportune. Le SMI aiutano i laboratorid@a soddisfare igrequisiti
dell'accreditamento con la promozione di progedure d’elevata qualita che possono essere
verificate. Le SMI forniscono inoltrestin punto di riferimento per lo sviluppe del metodo. Queste
stesse devono esseregultilizzate in associazioni con altre 'SMI.

Le prestazioni della SMI dipendono dal personale ben addestrato e dalla qualita dei reagenti e
delle attrezzature utilizzate. | laboratori devrebbero assicurare che tutti i reagenti di tipo
commerciale e/quellifmessia punto in laboratorio siano stati validati e risultati idonei allo scopo. |
laboratori devono jpartecipare a programmi di valutazione di qualita esterni ed eseguire le relative
procedure del controllo di qualita interno.

Coinvolgimento del Paziente e della Comunita

Nello sviluppo delle SMI i rispettivi Gruppi di Lavoro sono impegnati per favorire il coinvolgimento
dei pazienti e dell'opinione pubblica. Grazie al coinvolgendo pubblico, di operatori sanitari,
ricercatori e organizzazioni di volontariato la SMI risultante sara strutturalmente valida e atta a
soddisfare le esigenze dell'utente. L'opportunita di partecipazione per contribuire alla
consultazione é estesa al pubblico con I'accesso libero al nostro sito web

Informazione della Gestione e dei Dati Sensibili

La PHE é un’organizzazione che condivide le direttive Caldicott. Cio significa prendere ogni
possibile precauzione per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sui pazienti e di
garantire che le informazioni relative agli stessi siano mantenute in condizioni di sicurezza.

Lo sviluppo di metodi SMI € assoggetto agli obiettivi PHE di Uguaglianza
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb C/1317133470313. | Gruppi di Lavoro SMI
sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di parita di consultazione efficace con gli appartenenti al
pubblico, i partner, le parti interessate ed i gruppi specialistici coinvolti.

Dichiarazione Legale

Mentre ogni cura € stata intrapresa per la preparazione delle SMI, PHE e ogni altra
organizzazione di sostegno, deve, per quanto possibile in base a qualunque legge vigente,
escludere la responsabilita per tutte le perdite, costi, reclami, danni o spese derivanti da o
connessi all'uso di una SMI o con qualsiasi informazione ivi contenuta. Se si apportano modifiche
a una SMI, si deve porre in evidenza dove e da chi sono state effettuate tali modifiche.

Le conoscenze di base e la tassonomia microbica per la SMI sono le pit complete possibili, al
momento della pubblicazione. Eventuali omissioni e nuove informazioni saranno considerate nel
corso della prossima revisione. Queste procedure standard (SMI) possono essere sostituite solo
da revisioni dello standard, azione legislativa, o in seguito ad indicazioni da parte dell’ente
accreditato NICE.

| diritti d’autore delle SMI sono della “Crown” e questi dovrebbero essere riconosciuti quando
appropriato.
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Citazione Suggerita per guesto Documento

Public Health England. (2014). Serological Diagnosis of Syphilis. UK Standards for Microbiology
Investigations. V 44 Emissione 1.3. http://www.hpa.org.uk/SMI/pdf

 REVISIONE
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Diagnosi Sierologica di Sifilide

Dopo un rapido declino con pochi casi osservati nei primi anni 90, la sifilide & riemersa negli anni
recenti come agente eziologico di un aumentato numero di epidemie in Inghilterra e nel Galles.
L’attuale approccio alla diagnosi sierologica di sifilide & stato definito durante questo periodo con
scarso numero di casi positivi. Molti laboratori si sono cimentati con un ridotto numero di casi e
hanno perso la capacita di interpretare i risultati sierologici e i sieri positivi sono stati di
conseguenza inviati al laboratorio regionale e/o di riferimento per le successive prove di conferma.

Nella situazione attuale, in cui la sifilide non appare sotto controllo, ¢c'e una certa preoccupazione
che sieri di pazienti positivi allo screening, inviati senza successivi ac¢ertamenti, possano
registrare ritardi nell’ottenimento di risultati importanti per ifpazienti. Cio.puo derivare da ritardi
dovuti agli accertamenti sui sieri prima dell’inyio penla conferma, Iltempo trascorso presso i centri
regionali di riferimento e ritardi ingrentifalla produzione e documentazioneldei referti.

L’algoritmo minim@ di prova tende a modificare 'andamento di questo problema e suggerisce un
numero minima di prove che deve essere eseguito nei laboratori diagnostici di base (segnalati in
rosso) prima di @accedere ajprave successive o di conferma che sono eseguite in laboratori di
primaria importanza, dotati‘di conoscenze specifiche, o in un centro regionale/di riferimento,
(segnalato in resso). Campioni con risultati non concordanti, o quelli con profili sierologici inusuali,
devono sempre essere inviati al centro regionale/riferimento (segnalato in arancione). Per la sua
elevata sensibilita in questo algoritmo é stato scelto, come prova di screening, un EIA che
riconosce le IgG/IgM, ma & meno specifico del TPPA/TPHA.

Nota:

e Eseguire EIA IgM e TPPA se un paziente & un contatto noto per sifilide o &€ sospettato di
sifilide primaria.

e Per evitare errori di etichettatura, campionamento o manipolazione che forniscono risultati
errati, richiedere un secondo campione per tutti i nuovi pazienti.

e |termini RPR e VDRL sono utilizzati in modo intercambiabile L'antigene della VDRL non &
facilmente ottenibile, e pertanto la maggior parte dei laboratori usa la prova RPR.
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IA Totale
(IgG / IgM)

REferto:
Anticorpi anti-Treponema
NON rilevati. Ripetere in
aso di rischio d’infezion

Se noto contatto con sifilide o
sospetta infezione primaria
Eseguire TPPA e/o EIA IgM

TPPA/TPHA?
(Qualitativo)

IA: Reattiv
TPPA/TPHA:
Non reattivi

IA: NegativO
TPPA/TPHA:
Reattivi

IA: Reattivo
TPPA/TPHA:
Reattivi

REFERTO: . o o
P Risultati indeterminati.

Emettere referto preliminare: N o
e R . Inviare al Lab di rif per
Compatibile con infezione I -
. accertamenti successivi

treponemica.
e conferma

Seguiranno altri risultati

I

eseguireEIA IgM,
TPPA/TPHA quantitativi
RPR (Quantitativa)

) 4

RPR"°: Reattiva/Non-reattiva RPR": Reattiva/Non-reattiva D - Lab. di base
IgMd: Positive® IgM: Negative '
= Lab di base/ Regionale/
Riferimento

= Lab.Riferimento
REFERTO: REFERTO: D = Referto
Compatibile con Compatibile con -
Infezione treponemica recente o attiva. infezione treponemica pregressa
Avvisare per ripetizione e conferma Avvisare per ripetizione e conferma
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Nota a pié pagina

a) Eseguire un controllo dalla provetta primaria. Questo controllo € eseguito per verificare che
non sia avvenuto un errore nella preparazione dell’aliquota saggiata. Si tratta di un test ripetuto
eseguito non sul campione di siero che é gia stato saggiato e che ha dato il risultato
inizialmente reattivo, ma di un campione preso dalla provetta di sangue originale che puo
contenere il coagulo e alcune parti residue di siero, contrassegnata con etichetta originale
posta dal mittente per identificare il paziente.

b) Titolo RPR & usato nei laboratori per valutare se & probabile,ch@ l'infézione sia recente o
trattata adeguatamente; un titolo RPR persistentemente>\16 € raramente riscontrato in una
infezione trattata in modo adeguato.

¢) La mancata riduziene di quattro volte delftitol0"RPR in sei mesi; e di otto volte di un anno post-
trattamentoy e compatibile.con un'fallimentoterapeutico o con reinfezione. Titoli RPR o IgM
che aumentano in modo significativo sone“compatibili con reinfezione.

d) I risultati delle lgMtreponemiche devono essere interpretati con cautela. La positivita riflette
infezione attiva, ma puo persistere per 12-18 mesi dopo il trattamento dell'infezionel.

e) Bassi livelli di IgM possono indicare: anticorpi persistenti da una precedente infezione: nuova
infezione: infezione non specifica. La bassa concentrazione di IgM positive variera in funzione
del tipo di confezione utilizzata ma esprimera risultato prossimo al valore soglia del test.
Ripetere la prova per rilevare un aumento o una diminuzione del livello degli anticorpi.
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Notifica al’HPA?3 o Equivalente*’

Le Norme di Denuncia del 2010 rendono obbligatorio ai laboratori diagnostici di denunciare alla
Public Health England (PHE) tutti i casi nei quali s’identificano gli agenti causali elencati nella
Scheda 2 della Direttiva, Le denuncie devono pervenire per scritto, su carta o per via elettronica,
entro sette giorni. | casi urgenti devono essere notificati il pit presto possibile verbalmente: si
raccomanda entro le 24 ore. Questi stessi devono essere in seguito denunciati in forma scritta entro
sette giorni.

Secondo la Notification Regulations il laboratorio ricevente la notifiga & P'ufficio locale della PHE.
Se il caso € gia stato notificato da un professionista medig@ abilitato, al laboratorio diagnostico é
ancora richiesta la denuncia del caso qualorassi fiscontrino evidenze d'infezione imputabili ad
agenti causali soggetti a tale dispesizione

La denuncia se€ondo/la Direttiva del’Health Protection' (Notification) Regulations 2010 non
sostituisce I'informazione volontaria.alla\PHE"La maggior parte dei laboratori del NHS segnala
spontaneamente al PHE gran parte delle diagnosi di laboratorio sostenute da vari agenti eziologici
e molte sezionidella PHE hanno definito accordi con i laboratori locali per segnalazioni urgenti di
alcuni tipi d’'infezione. Queste iniziative devono continuare.

Nota: La linea guida dell’Health Protection Legislation Guidance (2010) include la segnalazione
per Human Immunodeficiency Virus HIV & Sexually Transmitted Infections STIs, Healthcare
Associated Infections e HCAIs e Creutzfeldt—Jakob disease CJD da includere nel ‘Notification
Duties of Registered Medical Practitioners’, e non al ‘Notification Duties of Diagnostic
Laboratories’.

http://www.hpa.orqg.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/HealthProtectionRequlations/

In Scozia*® e Galles® e Irlanda del Nord” sono vigenti altre disposizioni.
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